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Dotyczy: PostQpowania przetargowego Dostawa sprzQtu medycznego (szyna
rehabilitacyjna, pompy infuzyjne, materac ogrzewaj4cy pacjenta, laser na statywie, aparat
KTG, aparat do magnetoterapii, insuflator, holter ci6nieniowy, holter do pomiaru KTG,
pojemniki sterylizacyjne, w6zek do transportu zwlok, autoklaw)

Dyrekcja Zespofu Opieki Zdrowotne.i w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poni2sze
pytanie:

Pakiet 3:

Pytanie 2, Poz.8 - Czy Zamawiajqcy dopusci urz4dzenie z zakresem regulacji temperatury w
zakresie 32 - 39 'C, ze skokiem co 0,5'C?
Odp.: Zgodnie z swz, parametr oceniany.

P5rtanie 3, Poz. 10 - Czy Zamawiajqcy dopu6ci urz4dzenie z alarmami: zbyt wysokiej/niskiej
temperatury, alarm czasowy, alarmowe wylqcznie przez zbyt wysok4 temperaturq, alarm
uszkodzenia czujnika, alarm uszkodzenia elementu grzejnego, wizualny wskafnik
niepodl4czonego/ile podlqczonego elementu grzejnego?
Odp.: Tak, Zamawiai4cy dopuszcza.

Pytanie 4, Poz.!2 - Czy Zamawiaiqry dopuSci materac o wymiarach 105 cm x 50 cm?
Odp,: Tak, Zamawiacy dopuszcza,

Pytanie 5, Poz. 13 - Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie urz4dzenia, gdzie komunikaty
alarmowe wy(wietlane liter4 A1-A6, wytlumaczenie znajduje sig w instrukcji obslugi.
Odp.: Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy swz,

P5rtanie 6, Poz, 16 - Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie materaca posiadajEcego zgrzewane
pokrycie z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretan em, zabezpieczai4cej przed przedostaniem siq
ptyn6w do wewnetrz materaca.
Odp.: Tak, Zamawiqcy dopuszcza.

Pytanie 7, Poz. 18 - Prosimy ZamawiajEcego o dopuszczenie pokrowca zewnQffznego
wielokrotnego uZytku wykonanego z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem, z moiliwo6ci4
czy3cii powierzchniowo i praC w temperaturze do 95 0C.

Odp.: Tak. Zamawiai4cy dopuszcza.

\

Plrtanie 1, Poz, 5 - Czy Zamawiajqcy dopu6ci na zasadzie r6wnowa2no6ci jednostkq sterujec4 o
wymiarach 300 mm x 155 mm x 130 mm?
Odp.: Zamawiaicy podtrzymuie zapisy swz,



Pytanie 8, Poz. 21 - Prosimy Zamawia,acego o dopuszczenie materac6w, It6re tak samo
ogrzewai4 pacjenta nie zale2nie od strony, kt6r4 s4 poloine na st6i, stqd raynika brak
koniecznoSci oznaczenia strony grzewczej.
Odp.: Tak, Zamawiacy dopuszcza.

Pytanie 9, Poz.26 - Czy Zamawiai4cy dopusci stojak mobilny o wymiarach: wysokosd: 1101 mm,
szeroko3C podstawy: 600 mm?
Odp.r Ta[ Zamawiai4cy dopuszcza,

Pytanie 10, Poz. 26 - Czy Zamawiai4ry dopu6ci kosz transportowy o wymiarach : 360x 160x 150
mm?
Odp.: Tak, Zamawiai4cy dopuszcza.
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