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Kraków, 30.11.2020 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony o wartości wyrażonej w złotych polskich 

powyżej równowartości 214 000 euro

Dostawa „Wyposażenia do realizacji badania CRACOVIA-HF – zakup echokardiografu i spiroergonometru”. 
Badanie to jest w całości finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych w ramach Programu Rozwoju Badań Klinicznych (ABM) na podstawie umowy nr 929/2020/DW z dnia 22.06.2020 r. (numer nadany przez ABM – 2019/ABM/01/00049).
Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

                                      ZATWIERDZAM:

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 – strona internetowa Zamawiającego na której dostępna jest siwz.

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości wyrażonej w złotych polskich powyżej równowartości 214 000,00 euro.

Gdziekolwiek w niniejszej specyfikacji przywołana jest ustawa lub przepis bez dalszego uszczegółowienia to należy przez to rozumieć Ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa „Wyposażenia do realizacji badania CRACOVIA-HF – zakup echokardiografu i spiroergonometru”. Badanie to jest w całości finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych w ramach Programu Rozwoju Badań Klinicznych (ABM) na podstawie umowy nr 929/2020/DW z dnia 22.06.2020 r. (numer nadany przez ABM – 2019/ABM/01/00049).. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki do SIWZ, powyższe stanowią integralną część SIWZ. 

nr postępowania DZ.271.96.2020

Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

4. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji - do czterech tygodni od daty podpisania umowy.
5. Warunki udziału w postępowaniu 

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawy wykluczenia podane w punkcie poniżej.
6. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

Podstawy do wykluczenia Wykonawcy zostały podane w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137,
z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051), 
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 
c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13; 
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933); 
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Zgodnie z art. 24 ust.  7 ustawy PZP wykluczenie wykonawcy następuje: 
1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 
2) w przypadkach, o których mowa: 
a) w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. d, 
b) w ust. 1 pkt 15, 
c) w ust. 5 pkt 5–7 
– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 
3) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 
4) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 8, 9, 10, 11 oraz 12 ustawy PZP procedura wykluczenia Wykonawcy przebiega następująco:

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 8. 
- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 
- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
- Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, a także spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego. 

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda od Wykonawcy przedłożenia wraz z ofertą oświadczenia w formie JEDZ o którym mowa w punkcie 8 SIWZ.

I. 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów: 

	Lp.
	Rodzaj i wymagania oświadczeń i dokumentów

	1.
	informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

	2.
	zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

	3.
	zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

	4
	oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

	5.
	oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

	6.
	oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785)


II. 

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt I:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

2) pkt 2–3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.

1. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt I. 1, składa dokument, o którym mowa w II. 1. pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis II. 2  zdanie pierwsze stosuje się.

2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
IV.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Treść art. 86 ust. 5 od którego liczony jest 3 dniowy termin o którym mowa w zdaniu powyżej brzmi:

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

8. Kształt oferty oraz wymagania w zakresie oświadczeń i dokumentów, które Wykonawcy powinni złożyć wraz z ofertą

Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia:

a) pełnomocnictwa do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz,

b) oświadczenia Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD) – załącznik nr 1 do SIWZ,

c)  wypełniony formularz ofertowy (opis przedmiotu zamówienia) oraz cenowy (wartość oferty) – załączniki nr 4 oraz 5 do SIWZ.

d) potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu, jeśli Wykonawca wnosi wadium w tej formie lub oryginał dokumentu wadium, jeśli wadium wniesione jest w formie gwarancji lub poręczenia zgodnie z punktem 10 SIWZ.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W powyższym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 
1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Jolanta Ciepiela  tel. (0-12) 614 22 61, od pn. do pt. 
w godz. 1000 – 1400 , e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl , 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: 

3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „wyślij wiadomość”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku  „wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 

3. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany siwz, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie. 

    Korespondencja której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.

4. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: ,.Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji"), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 

    10 0.,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.

5. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. -  Zalecany  

    format: .pdf.

6. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;

b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć 

    formatu XAdES.

7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści siwz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

10. Wymagania dotyczące wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 

	Nr Pakietu
	Wadium

	1
	5 000

	2
	2 000


2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

3. Za termin wniesienia wadium uważa się moment uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Gwarancje i poręczenia muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą. Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie na Platformie w zakładce „Załączniki” oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia tj. wystawcę dokumentu. 

4. Dokument wadium wniesiony w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert. 

5. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem bankowym na konto Zamawiającego: 

nr: 62 1240 4722 1111 0000 4856 3455

7. UWAGA !! Wadium składane w formie innej niż pieniężna, powinno zawierać zapis umożliwiający Zamawiającemu zatrzymanie wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca powinien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy.

9. Wadia zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11. Termin związania ofertą

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert. 

12. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ

1. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane w pkt 8 niniejszej SIWZ oświadczenia 
i dokumenty, bez dokonywania w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony Wykonawcy. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.  
2. Oferta powinna być:

a. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SIWZ w języku polskim.

b. złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy 
c. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione

3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

4. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

6. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca, aby  zrealizować zamówienie z  najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

7. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim chyba, że w SIWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

Uwaga: W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równo znaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

13. Składanie i otwarcie ofert

I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 do dnia 08.01.2021 r. do godz. 10:00 
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w pkt 8 SIWZ dokumenty w postaci elektronicznej - w tym m.in. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich

    wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

4. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana kwalifikowanym elektronicznym
    podpisem. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca może złożyć podpis w następujący sposób: 

  - bezpośrednio na dokumencie przesłanym do Platformy lub/i

  - dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk „Przejdź do podsumowania”.
5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) wraz  

    z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie 

    przycisku “ Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.
6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie 

    internetowej pod adresami : https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz  

    https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.01.2021. r., o godzinie 10:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (budynek A-VII).

2. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej w zakładce „Komunikaty”. 

14. Opis sposobu obliczania ceny

Wykonawca zobowiązany jest do podania cen w sposób określony w załączniku nr 5.

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Opis i znaczenie, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny oferty:

kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

	L.p.
	Kryterium
	Znaczenie procentowe kryterium (Rj)
	Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

	1.
	Cena
	R1 = 60 %
	60 punktów

	2.
	Parametry techniczne
	R2 = 40 %
	40 punktów

	suma:
	100 %
	


1.  Sposób oceny ofert:

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska maksymalną ocenę punktową (Wmax) wg poniższego wzoru. Dla powyższych kryteriów oceny ofert, Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujący wzór:

W = C + T

gdzie:
kryterium – cena

C = R1 x Cmin / Cb

Cmin 
– 
cena oferty najtańszej 

Cb
– 
cena oferty badanej

R1
– 
znaczenie procentowe kryterium cena

kryterium – parametry techniczne

T = R2 x Tb / Tmax
Tmax 
– 
przydzielona maksymalna liczba punktów wg kryterium R2
Tb
– 
liczba punktów oferty badanej

R2
– 
znaczenie procentowe kryterium parametry techniczne
2. WZORY

Wzór określający zależność wprost proporcjonalną
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* A = ilość punktów

gdzie:

x – wartość zaoferowana danego parametru

min. – wartość minimalna danego parametru dopuszczona przez Zamawiającego

max. - wartość maksymalna danego parametru spośród wszystkich oferowanych przez Oferentów

A = 1, jeżeli przedział [1,2]

A = 2, jeżeli przedział [1,3]

W przypadku zaoferowania wartości, która jest jednocześnie wartością minimalną danego parametru dopuszczoną przez Zamawiającego, Oferent otrzymuje 1 punkt.

W przypadku zaoferowania wartości, która jest jednocześnie wartością maksymalną danego parametru dopuszczoną przez Zamawiającego, Oferent otrzymuje 1 punkt.

Sposób dokonania wyboru  – najwyższa punktacja za cały pakiet.
UWAGA: (dotyczy wszystkich pakietów) „Jeżeli w postępowaniu złożono ofertę, której wybór prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku”.
16. Warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 oraz 3a do SIWZ.

2. Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby, celem podpisania umowy. 
17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
      Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
   Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

   Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 

- nie zawiera braków formalnych; 

- uiszczono wpis. 

Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

19. Opis części zamówienia

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie przewiduje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może być udzielone temu samemu Wykonawcy.

20. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową

Nie dotyczy.

21. Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6,7.

22. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

23. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z Wykonawcą w obcych walutach. Rozliczenia nastąpią w złotych polskich.

24. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

25. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, tel. 12 614 20 00, e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl ;

· inspektorem ochrony danych osobowych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II jest Pani Julita Gaweł, tel. 12 614 30 49, e-mail:  j.gawel@szpitaljp2.krakow.pl;

· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Postępowanie nr DZ.271.96.2020. – Dostawa „Wyposażenia do realizacji badania CRACOVIA-HF – zakup echokardiografu i spiroergonometru”. Badanie to jest w całości finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych w ramach Programu Rozwoju Badań Klinicznych (ABM) na podstawie umowy nr 929/2020/DW z dnia 22.06.2020 r. (numer nadany przez ABM – 2019/ABM/01/00049).w trybie przetargu nieograniczonego;

· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  

· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

· obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

· posiada Pani/Pan:

· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

26. Załączniki

1. Załącznik nr 1 – oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, (JEDZ/ESPD),

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

3. Załącznik nr 3 oraz 3a– Wzory umów
4. Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy -Opis przedmiotu zamówienia

5. Załącznik nr 5 - Formularz cenowy – wartość oferty
 ZATWIERDZAM:

Załącznik nr 1 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania
w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD)

Uwaga: Dostępny na Platformie. 

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do cz. IV przedmiotowego dokumentu Wykonawca zobligowany jest do wypełnienia jedynie sekcji α. 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Postępowanie nr DZ.271.96.2020 

Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................

adres: ..................................................................................................................

tel./fax: ................................................................................................................

e-mail: .................................................................................................................

KRS / CEiDG: .........................................................................................................

Oświadczam, że:

· nie należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

· należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z następującymi Wykonawcami:

1 ..................

2 ..................

3 ..................

Informacja dla Wykonawców:

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Załącznik nr 3 oraz 3a do SIWZ –wzory umów (w osobnym pliku)
Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz ofertowy - Opis przedmiotu zamówienia
Instrukcja wypełniania załącznika nr 4:

1. Wykonawca sporządzając ofertę wypełnia jedynie kolumnę „Parametry oferowanego urządzenia”.
2. Wykonawca wypełnia wszystkie wiersze kolumny „Parametry oferowanego urządzenia” uwzględniając zapisy w poszczególnych wierszach i kolumnach poniższej tabeli. 

3. Jeśli w kolumnie „Parametr graniczny/wartość” występuje zapis „TAK” to oznacza, iż Zamawiający bezwzględnie wymaga parametru podanego w kolumnie „Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet”. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametru zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK”.
4. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny/wartość” występuje zapis: „podać; opisać; wymienić; wyszczególnić; itp.” Wykonawca zobowiązany jest do podania; opisania; wymienienia; wyszczególnienia; itp. parametrów dla zaoferowanego produktu.

5. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny/wartość” występuje zapis: „TAK, podać; TAK, opisać; TAK, wymienić; TAK, wyszczególnić; itp.” to Wykonawca zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK” oraz do podania; opisania; wymienienia; wyszczególnienia; itp. parametrów dla zaoferowanego produktu.

6. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny/wartość” występuje zapis „TAK/nie” Wykonawca przypadku spełniania lub niespełniania parametru wpisuje odpowiednio słowo „TAK” lub „nie”.
	Lp.
	Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet
	Parametr graniczny/wartość
	Parametry oferowanego urządzenia- wypełnia Wykonawca
	Punktacja

	PAKIET I - Echokardiograf
	 
	 
	CPV: 33112340-3

	1
	nazwa produktu
	podać
	 
	–

	2
	numer katalogowy produktu lub grupy
	podać
	 
	–

	3
	producent
	podać
	 
	–

	4
	produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji 2020
	TAK, podać
	 
	–

	 
	Wymagania ogólne
	 
	 
	 

	5
	aparat przewoźny - konstrukcja na wózku z co najmniej 4 skrętnymi kołami, z blokadą skrętu co najmniej 2 z nich oraz z możliwością zahamowania co najmniej 2 z nich
	TAK
	 
	–

	6
	masa aparatu (bez urządzeń peryferyjnych) nie większa niż 105kg [kg]
	TAK, podać [kg]
	 
	–

	7
	monitor kolorowy OLED, co najmniej 21” ["]
	TAK, podać ["]
	 
	–

	8
	rozdzielczość monitora nie mniejsza niż 1920x1080 px x px [px x px]
	TAK, podać [px]
	 
	–

	9
	monitor z możliwością obrotu/regulacji lewo-prawo co najmniej +/- 180°, regulacji wysokości góra-dół w zakresie nie mniejszym niż 15 cm, pochylania przód-tył nie mniej niż +/-45°
	TAK
	 
	–

	10
	możliwość zmiany wysokości monitora niezależnie od konsoli aparatu
	TAK
	 
	–

	11
	możliwość zmiany wysokości konsoli co najmniej w zakresie do 20 cm [cm]
	TAK, podać [cm]
	 
	–

	12
	panel sterowania aparatu (do obsługi urządzenia i zmiany parametrów) wyposażony co najmniej w trackball oraz klawiaturę 
	TAK
	 
	–

	13
	panel sterowania umieszczony w sposób zapewniający regulację położenia, co najmniej wysokości i obrótu co najmniej +/- 180°
	TAK
	 
	–

	14
	aparat wyposażony w panel dotykowy nie mniejszy niż 12" wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów 
	TAK, podać
	 
	–

	15
	min. 8 suwaków/regulatorów wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC
	TAK, podać
	 
	–

	16
	fabrycznie zainstalowane awaryjne zasilanie bateryjne zintegrowane z aparatem 
	TAK
	 
	–

	17
	zasilanie sieciowe 220-240 [V]
	TAK, podać [V]
	 
	–

	18
	co najmniej 4 równoważne i aktywne gniazda do podłączenia głowic obrazowych
	TAK, podać
	 
	–

	19
	architektura aparatu w pełni cyfrowa
	TAK
	 
	–

	20
	cyfrowy tor przetwarzania wiązki ultradźwiękowej
	TAK
	 
	–

	21
	liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania nie mniejsza niż  7 000 000
	TAK, podać
	 
	–

	22
	dynamika aparatu co najmniej 300 [dB]
	TAK, podać [dB]
	 
	[1,3]

	23
	zakres częstotliwości pracy (częstotliwości podstawowych) aparatu co najmniej od 1.0 MHz do 20.0 [MHz]
	TAK, podać [MHz]
	 
	–

	24
	zasięg głębokości penetracji nie mniejszy niż 30 cm [cm]
	TAK, podać [cm]
	 
	–

	25
	aparat wyposażony we wbudowany videoprinter czarno-biały do wydruku obrazów na papierze termicznym (m.in. zrzuty ekranu)
	TAK
	 
	–

	 
	Archiwizacja
	 
	 
	 

	26
	archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności nie mniejszej niż 1TB [TB]. Zapis w formacie surowych danych np. RAW Data, zapis zgodny ze standardem DICOM 3.0
	TAK, podać [TB] 
	 
	–

	27
	możliwość zapamiętania obrazów na dysku aparatu bez konieczności wprowadzania danych pacjenta. Aparat automatycznie nadaje tymczasowe oznaczenie rekordu, który można zmienić po wykonaniu badania
	TAK
	 
	–

	28
	pamięć dynamiczna obrazu (CINE LOOP) dla trybu B z możliwością przeglądu w sposób płynny z regulacją prędkości odtwarzania, min. 2000 klatek oraz zapis Color Doppler co najmniej 45s
	TAK, podać
	 
	–

	29
	nagrywarka DVD-R/RW lub DVD+R/RW oraz co najmniej 1 port USB do zapisu/eksportu obrazów, pętli obrazowych i raportów z badania wbudowany w aparat
	TAK
	 
	–

	30
	zapis obrazów, pętli obrazowych i raportów na dysku DVD/CD/USB w formatach DICOM wraz z automatycznie załączonym oprogramowaniem komputerowym do przeglądania obrazów DICOM, pozwalającym dodatkowo na podstawowe regulacje obrazów oraz wykonywanie pomiarów (min. odległości, obrysu, kątów)
	TAK, podać
	 
	–

	31
	możliwość zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów na dysku DVD/CD/USB w formatach, min. JPG, AVI
	TAK, podać
	 
	–

	 
	Tryby obrazowania
	 
	 
	 

	32
	Tryb 2D (B - mode)
	TAK
	 
	–

	33
	podział ekranu na dwa obrazy
	TAK
	 
	–

	34
	zakres ustawiania głębokości obrazowania, min. 2cm - 30cm [cm]
	TAK, podać [cm]
	 
	[1,2]

	35
	co najmniej 8-krotne, bezstratne powiększenie obrazu rzeczywistego i zamrożonego
	TAK, podać
	 
	–

	36
	maksymalna szybkość odświeżania obrazu B „frame rate” co najmniej 2700 [Hz]
	TAK, podać [Hz]
	 
	–

	37
	obrazowanie harmoniczne, w szczególności w technice drugiej harmonicznej, harmoniczne z odwróceniem impulsu oraz kodowaniem impulsu
	TAK
	 
	–

	38
	automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu)
	TAK
	 
	–

	39
	Tryb M (dostępny na wszystkich oferowanych głowicach)
	TAK
	 
	–

	40
	pojemność pamięci dynamicznej w prezentacji M co najmniej 20s [s]
	TAK, podać [s]
	 
	–

	41
	kolor w M-mode
	TAK
	 
	–

	42
	anatomiczny M-Mode w czasie rzeczywistym
	TAK
	 
	–

	43
	Tryb 2D + M
	TAK
	 
	–

	44
	Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD)
	TAK
	 
	–

	45
	rejestrowane prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) co najmniej w zakresach: od -9,5m/s do 0m/s oraz od 0 do +9,5 m/s [m/s]; 
	TAK, podać zakresy [m/s]
	 
	–

	46
	wielkość bramki Dopplerowskiej (SV), min. 1mm - 20mm [mm]
	TAK, podać
	 
	–

	47
	funkcja korekcji kąta w zakresie co najmniej ±80° [°]
	TAK, podać [°]
	 
	–

	48
	uchylność bramki co najmniej ±20° [°]
	TAK, podać [°]
	 
	–

	49
	Tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD)
	TAK
	 
	–

	50
	sterowany pod kontrolą obrazu 2D
	TAK
	 
	–

	51
	rejestrowane i wyświetlane prędkości co najmniej w zakresach: od -19 m/s do 0 oraz od 0 do +19m/s (przy zerowym kącie bramki)
	TAK, podać [m/s]
	 
	–

	52
	funkcja korekcji kąta min. ±80°
	TAK, podać [°]
	 
	–

	53
	Tryb Doppler Kolorowy (CD)
	TAK
	 
	–

	54
	maksymalna liczba klatek (obrazów) w pamięci dynamicznej prezentacji kolor Doppler, min. 2000
	TAK, podać
	 
	–

	55
	jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w trybie 2D, drugi w Trybie Dopplera Kolorowego
	TAK
	 
	–

	56
	rejestrowane prędkości co najmniej w zakresach: od -300 cm/s do 0 oraz 0 do +300 cm/s [cm/s]
	TAK, podać [cm/s]
	 
	–

	57
	Tryb Power Doppler (PD)
	TAK
	 
	–

	58
	Tryb Kierunkowy Power Doppler (oznaczenie kierunku przepływu)
	TAK
	 
	–

	59
	Tkankowy Doppler Spektralny
	TAK
	 
	–

	60
	Tkankowy Doppler Kolorowy
	TAK
	 
	–

	61
	Tryb Triplex (2D+PWD+CD/PD)
	TAK
	 
	–

	 
	Funkcje użytkowe
	 
	 
	 

	62
	praca w trybie  wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D 
	TAK, podać
	 
	–

	63
	praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej na wszystkich możliwych w opcjach rozbudowy głowicach typu convex, mikroconvex oraz liniowych
	TAK
	 
	–

	64
	praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego
	TAK
	 
	–

	65
	adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy (np. SRI lub równoważne stosownie do nomenklatury producenta)
	TAK
	 
	–

	66
	automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D (min. wzmocnienie i TGC) do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza
	TAK
	 
	–

	67
	możliwość regulacji wzmocnienia TGC i 2D gain po zamrożeniu obrazu
	TAK
	 
	–

	68
	obrazowanie trapezoidalne na głowicach liniowych
	TAK
	 
	–

	69
	jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym jeden standardowy B-mode, drugi obraz  B-mode + Color Doppler 
	TAK
	 
	–

	70
	funkcja ciągłego automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchamiana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu)
	TAK
	 
	–

	71
	automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF)
	TAK
	 
	–

	72
	funkcja automatycznego ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu (wstawianie bramki, korekcja kąta i kierunku)
	TAK
	 
	–

	73
	automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów  przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S, D, PI,RI, HR)
	TAK
	 
	–

	74
	prezentacja na ekranie przebiegu EKG pacjenta
	TAK
	 
	–

	75
	kabel EKG 3 odprowadzeniowy przystosowany do elektrod samoprzylepnych - Wykonawca dostarczy 2 kompletne zestawy dla dorosłych
	TAK
	 
	–

	76
	zainstalowany pakiet oprogramowania (pomiary, narzędzia do analizy i ustawienia (presety/protokoły)) do badań kardiologicznych
	TAK, podać
	 
	–

	77
	analiza Speckle Tracking do obiektywnej oceny globalnej lewej komory, prawej komory, lewego przedsionka oraz analizy odcinkowej ruchomości ścian za pomocą technologii śledzenia markerów akustycznych w trybie B-mode (tzw. speckle tracking) z automatycznym rozpoznawaniem projekcji i jam serca. Wyświetlanie wyników podziału lewej komory na 18 segmentów (zgodnie z zaleceniami AHA/ASE). Parametry speckle tracking w trybie 2D obejmujące min.  odkształcenie wzdłużne. Opisana funkcjonalność realizowana w oferowanym aparacie
	TAK, opisać
	 
	–

	78
	oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic prawej komory serca 3D RV z obrazu trójwymiarowego, wyznaczaniem modelu trójwymiarowego prawej komory z wyliczaniem objętości prawej komory w skurczu i rozkurczu, wyliczaniem frakcji oraz podaniem wartości dwuwymiarowych, np. FAC, TAPSE, wymiary RV, strain wolnej sciany. Opisana funkcjonalność realizowana w oferowanym aparacie
	TAK, opisać
	 
	–

	79
	oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic jam i jednoczesnego wyliczania frakcji lewej komory, masy lewej komory oraz objetości lewego przedsionka z obrazu 3D tzw. jednym kliknięciem. Opisana funkcjonalność realizowana w oferowanym aparacie
	TAK, opisać
	 
	–

	80
	oprogramowanie do automatycznej analizy frakcji wyrzutowej, dwupłaszczyznowa metodą Simpsona. Opisana funkcjonalność realizowana w oferowanym aparacie
	TAK, opisać
	 
	–

	81
	automatyczna wizualizacja trójwymiarowa całego serca, tj. wszystkich jam w postaci ruchomej bryły pokazującej zmiany kształtu jam serca. Opisana funkcjonalność realizowana w oferowanym aparacie
	TAK, opisać
	 
	–

	82
	możliwość powiększenie obrazu USG na cały ekran
	TAK
	 
	–

	83
	dostępna funkcja przesunięcia lini bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera
	TAK
	 
	–

	84
	dostępna funkcja zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji w aplikacjach
	TAK
	 
	–

	85
	pomiar odległości, min. 8 pomiarów
	TAK
	 
	–

	86
	pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości
	TAK
	 
	–

	87
	3D w czasie rzeczywistym dedykowane do kardiologii na głowicach przezklatkowych oraz przezprzełykowych w tym 3D ZOOM
	TAK
	 
	–

	88
	kolorowe odwzorowanie przepływów w postaci przestrzennej, ruchomej, trójwymiarowej bryły (3D kolor)
	TAK
	 
	–

	89
	szybka rekonstrukcja 3D serca z możliwością uzyskania obrazu z 1 uderzenia
	TAK
	 
	–

	90
	jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym z minimum 2 niezależnych płaszczyzn na głowicy przezprzełykowej i matrycowej głowicy przezklatkowej
	TAK
	 
	–

	91
	elektroniczna  rotacja obrazowania bez konieczności  obrotu głowicą – dostępne na głowicy matrycowej przezklatkowej i przezprzełykowej z konsoli aparatu
	TAK
	 
	–

	92
	dwie ortogonalne płaszczyzny na obrazie 3D pokazujące "wnętrze" bryły
	TAK
	 
	–

	93
	oprogramowanie do badania LVO z użyciem środków kontrastujących o niskim indeksie
	TAK
	 
	–

	94
	oprogramowanie do prób wysiłkowych Stress Echo
	TAK
	 
	–

	95
	zasięgowa/pozioma/regulacja wzmocnienia GAIN, minimum 8 stref regulacyjnych
	TAK, podać
	 
	–

	96
	kątowa/pionowa/regulacja wzmocnienia GAIN, minimum 4 strefy regulacyjne
	TAK, podać
	 
	–

	97
	obrazowanie 3D z głowicy matrycowej/objętościowej
	TAK
	 
	–

	98
	obrazowanie 3D live/4D z głowic tzw. volumetrycznych z możliwością dalszej obróbki (np. usuwania niepotrzebnych fragmentów) bezpośrednio na aparacie
	TAK, opisać
	 
	–

	 
	Głowice
	 
	 
	 

	99
	Głowica sektorowa do badań echokardiograficznych - 1 sztuka
	TAK
	 
	–

	100
	producent/ typ/ model/ nr katalogowy
	podać
	 
	–

	101
	częstotliwość pracy (obrazowania) co najmniej w zakresie od 1,5MHz do 4,5MHz [MHz]
	TAK, podać
	 
	–

	102
	głowica wykonana w technologii matrycowej, służąca do obrazowania w trybie min. 2D, CD, PW, CW, 3D/4D
	TAK, podać
	 
	–

	103
	kąt widzenia, min. 90°
	TAK, podać
	 
	–

	104
	ilość elementów, min. 3000
	TAK, podać
	 
	[1,2]

	105
	możliwość elektronicznej rotacji płaszczyzny obrazowania bez konieczności obrotu głowicą w zakresie  od 0° do 360°
	TAK, podać
	 
	–

	106
	praca w II harmonicznej
	TAK
	 
	–

	 
	Kompatybilność z głowicami posiadanymi przez Zamawiającego

	107
	kompatybilność (możliwość podłączenia do oferowanego aparatu i wykorzystania) z głowicami sektorwowymi PHILIPS S5-1 posiadanymi przez Zamawiającego
	TAK/nie
	 
	5/0

	108
	kompatybilność (możliwość podłączenia do oferowanego aparatu i wykorzystania) z głowicami liniowymi PHILIPS L12-3 posiadanymi przez Zamawiającego
	TAK/nie
	 
	3/0

	109
	kompatybilność (możliwość podłączenia do oferowanego aparatu i wykorzystania) z głowicami przezprzełykowymi PHILIPS X7-2t posiadanymi przez Zamawiającego
	TAK/nie
	 
	5/0

	110
	kompatybilność (możliwość podłączenia do oferowanego aparatu i wykorzystania) z głowicą typu convex PHILIPS C5-1 posiadaną przez Zamawiającego
	TAK/nie
	 
	3/0

	111
	kompatybilność (możliwość podłączenia do oferowanego aparatu i wykorzystania) z głowicą liniową GE 9L-RS posiadaną przez Zamawiającego
	TAK/nie
	 
	3/0

	112
	kompatybilność (możliwość podłączenia do oferowanego aparatu i wykorzystania) z głowicą sektorową GE M4S-RS posiadanąymi przez Zamawiającego
	TAK/nie
	 
	5/0

	113
	kompatybilność (możliwość podłączenia do oferowanego aparatu i wykorzystania) z głowicą przezprzełykową GE 6Tc-RS posiadaną przez Zamawiającego
	TAK/nie
	 
	5/0

	 
	Możliwości rozbudowy zaoferowanego aparatu (opcje dostępne na dzień składania oferty)
	 
	 
	 

	114
	możliwość rozbudowy o zaawansowane oprogramowanie w aparacie do oceny min.:
a) Możliwość pomiaru amplitudy ruchu pierścienia zastawki mitralnej (TMAD) do śledzenia i obliczania krzywych odkształceń pierścienia zastawki mitralnej oraz innych zastawek w funkcji czasu
b) Oprogramowanie w aparacie zawierające analizę Strain i Strain Rate z badań wykonanych w trybie kolorowego Dopplera tkankowego wysokiej rozdzielczości
c) zaawansowana analiza kardiologiczna obrazowania 3D (m.in. globalny obraz LV z analizą w 17 regionalnych sektorach; analiza zastawki mitralnej na podstawie obrazowania 3D)
	TAK
	 
	–

	115
	możliwość rozbudowy o opcję automatycznego pomiaru kompleksu Intima Media
	TAK
	 
	–

	116
	możliwość rozbudowy o opcję badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących. Badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących dostępne łącznie z technologią  wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki ultradźwiękowej
	TAK
	 
	–

	117
	możliwość rozbudowy o oprogramowanie do obrazowania i oceny trójwymiarowego echa serca płodu 
	TAK
	 
	–

	118
	możliwość rozbudowy o opcję łączenia (fuzji) obrazów 3D echokardiograficznych w czasie rzeczywistym  z obrazami z systemów angiograficznych 
	TAK
	 
	–

	119
	obrazowanie panoramiczne wykonywane w czasie rzeczywistym bezpośrednio na aparacie, na głowicach liniowych oraz głowicy brzusznej typu convex z możliwością wykonywania pomiarów na powstałym obrazie oraz obrazowanie 3D radiologiczne z analizą MPR
	TAK
	 
	–

	120
	głowica convex matrycowa (min. 8000 elementów akustycznych) szerokopasmowa o zakresie częstotliwości (emitowanych) min. 2.0 – 6.0 MHz, obrazowanie harmoniczne, tryby pracy min. 2D, CD, PW, 3D/4D
	TAK, podać typ i parametry, opisać zastosowaną technologię
	 
	–

	121
	głowica liniowa matrycowa szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości min. 4.0-12.0 MHz, min. 8000 elementów akustycznych; tryby pracy min. obrazowanie harmoniczne, obrazowanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym(4D), obrazowanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym z Dopplerem kolorowym(4D kolor)
	TAK, podać typ i parametry, opisać zastosowaną technologię
	 
	–

	122
	głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości  emitowanych min. 2.0 – 12.0 MHz (+/- 1 MHz); obrazowanie harmoniczne; liczba elementów min. 300; Długość czoła głowicy (FOV) max. 39 mm
	TAK, podać typ i parametry, opisać zastosowaną technologię
	 
	–

	123
	głowica convex wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów (liczba elementów min. 300) lub technologii matrycowej (liczba elementów min. 700) o zakresie częstotliwości  emitowanych min. 2.0 – 6.0 MHz (+/- 1 MHz); kąt widzenia co najmniej 70°; obrazowanie harmoniczne;
	TAK, podać typ i parametry, opisać zastosowaną technologię
	 
	–

	124
	głowica sektorowa pediatryczna matrycowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 2.0-7.0 MHz, min. 2400 elementów akustycznych; tryby pracy: obrazowanie harmoniczne, obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym (4D) i obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym z Dopplerem kolorowym (4D kolor) 
	TAK, podać typ i parametry, opisać zastosowaną technologię
	 
	–

	125
	uruchomienie na oferowanym aparacie oprogramowania lub głowic opisanych w punktach od 114 do 124, umożliwiające prezentację lub przetestowanie (w ustalonym przez obie strony okresie czasowym) możliwych do rozbudowy opcji na okres co najmniej 6 miesięcy od podpisania protokołu odbioru)
	TAK
	 
	–

	 
	Komunikacja z PACS i wymagania dodatkowe
	 
	 
	 

	126
	Komunikacja sieciowa (Ethernet) zgodnie z protokołem DICOM 3.0 z obsługą co najmniej:
- DICOM 3.0 - SEND/RECEIVE
- DICOM 3.0 - DICOM PRINT
- DICOM 3.0 - DICOM SR (Structured Report)
- DICOM 3.0 - Modality Worklist
- DICOM 3.0 - Storage Commitment
- DICOM 3.0  - Query / Retrieve
(przy dostawie dołączyć DICOM CONFORMANCE STATEMENT lub inny dokument potwierdzający spełnienie w/w wymagań - dopuszczalna wersja elektroniczna PL lub ANG)
	TAK, wymienić
	 
	–

	127
	Wykonawca, w ramach oferty, zobowiązany jest do zapewnienia i zrealizowania integracji oferowanego aparatu z posiadanym przez Zamawiającego systemem NetRAAD (RIS/PACS) firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o. o. w zakresie, min. pobierania listy pacjentów (Modality Worklist), wysyłania do archiwum RIS/PACS badań oraz przyjmowania komunikatu potwierdzenia odebrania badania przez PACS (Storage Commitment) zgodnie ze standardem DICOM 3.0. Zamawiający określi, najpóźniej w dniu instalacji i uruchomienia aparatu we wskazanej lokalizacji, parametry niezbędne do integracji (w szczególności AEt oferowanego urządzenia, przydzielony nr IP oraz nr IP, port, AEt serwera PACS oraz serwera WORKLIST)
	TAK
	 
	–

	128
	Wykonawca, w ramach oferty, zobowiązany jest do zapewnienia i zrealizowania integracji oferowanego aparatu z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą teleinformatyczną (konfiguracja sieciowa urządzeń w porozumieniu z Zespołem Technologii Informatycznych i Telemedycznych oraz Działem Inżynierii Klinicznej Szpitala)
	TAK
	 
	–

	129
	na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania wszelkich prac instalacyjnych i konfiguracyjnych koniecznych do uzyskania funkcjonalności w zakresie komunikacji z RIS/PACS Zamawiającego opisanej w SIWZ w porozumieniu z producentem systemu RIS/PACS (wykorzystywanego przez Zamawiającego) firmą CompGroup Medical Polska Sp. z o. o., w ramach licencji tego systemu posiadanej przez Zamawiającego i przeznaczonej dla oferowanego aparatu
	TAK
	 
	–

	130
	Wykonawca zapewnia możliwość podłączenia i skonfigurowania do pracy z oferowanym aparatem ultrasonograficznym laserowego skanera (czytnika) kodów kreskowych, co najmniej przewodowego (interfejs komunikacji min. USB 2.0) zasilanego z hosta, z głębią pola od styku do min. 20 cm. Kompatybilny skaner ma realizować funkcję klawiatury w zakresie min. czytania szpitalnego identyfikatora pacjenta z kodu kreskowego (kod jednoliniowy z przeplotem 2 z 5) umieszczonego na opasce nadgarstkowej pacjenta i automatycznie uzupełniać pole ID pacjenta
	TAK, opisać, podać kompatybilne modele
	 
	–

	 
	Warunki gwarancji i serwisu
	 
	 
	 

	131
	okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.]
	TAK, podać
	 
	Gwarancja 24 miesiące: 0 pkt,
dla gwarancji powyżej 24 miesięcy: 1 pkt za każdy dodatkowo oferowany, pełny kwartał gwarancji

	132
	bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dołączyć do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta 
	TAK, podać
	 
	–

	133
	gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 48h [h] od zgłoszenia konieczności naprawy
	TAK
	 
	–

	134
	gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 5 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy, czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy. W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni, Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dostarczy Zamawiającemu (na czas naprawy) aparat zastępczy o parametrach technicznych nie gorszych od aparatu oferowanego 
	TAK
	 
	–

	135
	nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa
	podać
	 
	–

	 
	Inne
	 
	 
	 

	136
	szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem)
	TAK
	 
	–

	137
	instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim, dodatkowa instrukcja obsługi w języku polskim oraz instrukcja serwisowa dla oferowanego modelu aparatu - obowiązkowo wersje elektroniczne dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie
	TAK
	 
	–

	138
	w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do odebrania opakowań po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt
	TAK
	 
	–


	PAKIET II - Spiroergonometr - zestaw
	 
	 
	CPV: 33123210-3

	Lp.
	Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet
	Parametr graniczny/wartość
	Parametry oferowanego urządzenia – wypełnia Wykonawca
	Punktacja

	1
	wszystkie oferowane elementy zestawu do spiroergonometrii, opisane poniżej, fabrycznie nowe, nie demonstracyjne, nie powystawowe, rok produkcji 2020
	TAK, podać rok produkcji
	 
	–

	A. System testów wysiłkowych

	2
	nazwa produktu/numer katalogowy/producent
	podać
	 
	–

	3
	komputer co najmniej klasy:
- pamięć minimum 4GB RAM, 
- dysk twardy minimum 500GB HDD, 
- napęd DVD/RW,
- system operacyjny Windows 10 lub równoważny
- dwa monitory min. LCD 20 cali
- drukarka laserowa kompatybilna z oferowanym oprogramowaniem
	TAK
	 
	–

	4
	oprogramowanie sterujące kompatybilne i współpracujące z min. Windows 10 lub systemen równoważnym 
	TAK
	 
	–

	5
	dostępna możliwość przyporządkowania różnych funkcji klawiszom funkcyjnym (F1-F12) klawiatury komputerowej
	TAK
	 
	–

	6
	wydruki raportów w czasie testów (w czasie rzeczywistym), po zakończonym teście, na formacie A4 na drukarce laserowej z prędkością: 25/50 [mm/s]
	TAK
	 
	–

	7
	wbudowana lokalna baza danych pacjentów i badań 
	TAK
	 
	–

	8
	cyfrowy moduł akwizycyjny sygnału odporny na impuls defibrylatora
	TAK
	 
	–

	9
	ergonomiczna konstrukcja przewodów pacjenta w module akwizycji danych składających się modułu oraz przewodów multi-link - 10-odprowadzeń, sposób konstrukcji umożliwiający wymianę tylko pojedynczych uszkodzonych przewodów (odprowadzeń)
	TAK
	 
	–

	10
	próbkowanie sygnału EKG min. 16 000 [Hz]
	TAK, podać
	 
	[1,2]

	11
	filtry dolnoprzepustowe, min.20/40/100 [Hz]
	TAK
	 
	–

	12
	filtr zakłóceń sieciowych (50/60 Hz)
	TAK
	 
	–

	13
	automatyczna kompensacja lini odniesienia
	TAK
	 
	–

	14
	CMRR  140 [dB]
	TAK
	 
	–

	15
	oprogramowanie systemu w pełni kompatybilne i umożliwiające podłączenie i współpracę (sterowanie) z zaoferowaną bieżnią 
	TAK
	 
	–

	16
	możliwość manualnej obsługi bieżni/ergometru, przeprowadzania testów, wprowadzania zmian podczas testów, przeglądania raportów podczas testów, tworzenia i rejestracji raportów
	TAK
	 
	–

	17
	system wyposażony w przewód połączeniowy z bieżnią/ergometrem
	TAK
	 
	–

	18
	automatyczne i manualne wyznaczanie punktu j+x
	TAK
	 
	–

	19
	na wyposażeniu systemu: komplet elektrod, przewody, instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	 
	–

	20
	możliwość archiwizacji wyników testów na dysku twardym
	TAK
	 
	–

	21
	system wyposażony w moduł edukacji pacjenta – element oprogramowania
	TAK
	 
	–

	22
	możliwość konfiguracji ustawień systemu przez użytkownika w tym możliwość wyboru wyświetlanych parametrów czynności życiowych na ekranie komputera, kolejności ich prezentacji, wielkości czcionki
	TAK
	 
	–

	23
	możliwość dokonywania zmian w standardowych protokołach wraz z możliwością tworzenia własnych protokołów – co najmniej 99
	TAK
	 
	–

	24
	sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem lub złej jakości sygnału za pomocą wizualnych, kolorowych sygnałów na ekranie
	TAK
	 
	–

	25
	automatyczne wyświetlanie odprowadzenia z największymi zmianami ST
	TAK
	 
	–

	26
	możliwość ręcznego i automatycznego ustawienia punktów pomiarowych na odcinku ST
	TAK
	 
	–

	27
	automatyczna detekcja arytmii podczas testu wraz z prezentacją na ekranie i dokumentacją 
	TAK
	 
	–

	28
	prezentacja na ekranie wyników poprzedniego testu danego pacjenta podczas testu
	TAK
	 
	–

	29
	nazwa protokołu i fazy na ekranie
	TAK
	 
	–

	30
	czas trwania wysiłku na ekranie
	TAK
	 
	–

	31
	prędkość i nachylenie bieżni na ekranie 
	TAK
	 
	–

	32
	stałe monitorowanie 12 odprowadzeń EKG
	TAK
	 
	–

	33
	informacja o częstość rytmu aktualnej i docelowej
	TAK
	 
	–

	34
	prędkość przesuwu przy podglądzie EKG na ekranie monitora minimum 25/50 [mm/s]
	TAK
	 
	–

	35
	skala wysiłku według Borga
	TAK
	 
	–

	36
	możliwość rozbudowy o minimum: graficzną prezentacje zmian ST w trybie 3D, altarnans załamka T
	TAK
	 
	–

	37
	minimalna wymagana zawartość raportów: możliwość zapisania przyczyny przerwania testu, całkowitego czasu wysiłku, czasu trwania każdego etapu, prcentu uzyskanego tętna docelowego, opisu rozpoznania i leczenia wraz z danymi o zażywanych lekach, prędkości bieżni na każdym etapie, stopnia nachylenia bieżni na każdym etapie, maksymalnego i wyjściowego ciśnienia
	TAK
	 
	–

	38
	oferowany system testów wysiłkowych wyposażony w: moduł do analizy przepływów i gazów oddechowych oraz zestaw podstawowych akcesoriów pomiarowych w tym po min. 1 szt. Masek pacjenta w pozmiarze SX, S, M, pompe kalibracyjną 3 [l], reduktor do butli z gazem kalibracyjnym 
	TAK, podać
	 
	–

	39
	dostawa wraz z oferowanym zestawem - mieszanki kalibracyjnej o odpowiednim składzie i klasie dokładności I, potwierdzonych certyfikatem producenta mieszanki, w opakowaniu zwrotnym odpowiednim do zamontowanego mocowania butli. Dostawca zapewni na własny koszt odbiór opakowania mieszanki (butli) po upływnie terminu jej przydatności, podanym na certyfikacie mieszanki
	TAK
	 
	–

	 
	baza danych 
	 
	 
	 

	40
	baza danych oparta o MS SQL 2005 lub 2008 w wersji Express lub lepszej
	TAK, podać
	 
	–

	41
	dostępna możliwość dodawania własnych pól danych pacjenta i badania
	TAK
	 
	–

	42
	achiwizacja i eksporotwanie badań oraz automatyczny backup bazy danych
	TAK
	 
	–

	43
	możliwość definiowania i dodawania własnych pól do karty danych pacjenta
	TAK
	 
	–

	44
	uniwersalny interfejs użytkownika dla wszystkich trybów pomiarowych
	TAK
	 
	–

	45
	prezentacja trendu wyników badań pacjenta z możliwością wybrania śledzonych parametrów
	TAK
	 
	–

	46
	biblioteka wartości predykcyjnych wg. norm i autorów, w postaci parametryzowanych formuł kalkulacyjnych z możliwością edycji istniejących oraz dodawania własnych
	TAK
	 
	–

	47
	konfiguracja ekranów pomiarowych oraz raportów, w tym zawartości i wyglądu tabel, wykresów
	TAK
	 
	–

	48
	dostępna możliwość zdefiniowania własnego słownika raportów (szablony) wraz z automatycznym wstawianiem bieżących parametrów pomiarów do opisu
	TAK
	 
	–

	49
	dostepna możliwość zdefiniowania własnego słownika wybranych pól informacyjnych (leki, przyczyna przerwania badania, wskazania)
	TAK
	 
	–

	50
	wbudowana funkcjonalność sieciowa z możliwością współużytkowania bazy danych na min. 3 stanowiskach, możliwa do dalszej rozbdudowy
	TAK
	 
	–

	 
	pomiar przepływu i wentylacji
	 
	 
	 

	51
	wymienna głowica pomiarowa (min. 2 głowice w zestawie) z możliwością całościowej dezynfekcji, oparta o technologię zmiennej kryzy, bez elementów wymagających podgrzewania lub wrażliwych na urazy mechaniczne (np. upuszczenie), zapewniająca bardzo małe opory przepływu oraz wysoką stabilność pracy i dokładność pomiarów w całym zakresie pomiarowym, możliwość szybkiej dezynfekcji, brak elementów elektronicznych i mechanicznych, obrotowych
	TAK
	 
	–

	52
	lekka głowica o wadze do 20 gram
	TAK
	 
	–

	53
	objętość martwa głowicy max 20 [ml]
	TAK
	 
	–

	54
	maksymalny błąd liniowości 3%
	TAK
	 
	–

	55
	efektywna przestrzeń martwa max. 20 [ml]
	TAK
	 
	–

	56
	największy mierzony przepływ przy wdechu i wydechu ± 16 [l/s]
	TAK
	 
	–

	57
	rozdzielczość przepływu <1 [ml/s]
	TAK
	 
	–

	58
	opory przepływu: <0,12 [kPa(l/s)] przy przepływie do 15 [l/s]
	TAK
	 
	–

	59
	dokładność: ±3% lub 20 [ml/s]
	TAK
	 
	–

	60
	zakres pomiaru objętości min. 0 -20 [l]
	TAK
	 
	–

	61
	dokładność pomiaru objętości: ±3% lub 50 [ml/s]
	TAK
	 
	–

	62
	linia osuszająca w torze pomiarowym łatwa do samodzielnej wymiany
	TAK
	 
	–

	63
	filtr zanieczyszczeń w torze pomiarowym na zewnątrz aparatu, łatwy do samodzielnej wymiany
	TAK
	 
	–

	64
	wszystkie elementy zużywalne możliwe do samodzielnej wymiany przez personel obsługujący oraz dostępne bez otwierania obudowy analizatora
	TAK
	 
	–

	 
	badanie spirometryczne
	 
	 
	 

	65
	pomiar spirometrii spoczynkowej oraz krzywej przepływ/objętość
	TAK
	 
	–

	66
	pomiar krzywej F/V w czasie badania wysiłkowego w odniesieniu do maksymalnej krzywej F/V z okresu przygotowania do badania oraz kalkulacja wartości rezerwy oddechowej na podstawie wykonanej spirometrii referencyjnej FEV1 lub MVV lub na podstawie wartości predykcyjnej, z możliwością monitorowania w czasie badania osiągniętej wartości rezerwy oddechowej oraz zmiany mnożnika dla pomiaru FEV1
	TAK
	 
	–

	67
	możliwość wykonywania spirometrii referencyjnej bezpośrednio w fazie przygotowania badania wysiłkowego
	TAK
	 
	–

	68
	ekrany motywacyjne z animacjami wspomagającymi wysiłek oddechowy pacjenta, w postaci interkatywnych elementów sterowanych bezpośrednio biezącymi parametrami manewru oddechowego pacjenta
	TAK
	 
	–

	69
	pełen zestaw parametrów wyznaczanych w badaniu spirometrycznym
	TAK
	 
	–

	70
	automatyczna ocena jakości badania wg. kryteriów ATS/ERS
	TAK
	 
	–

	71
	automatyczne wyznaczanie wartości oczekiwanej wartości maksymalnej wentylacji minutowej na podstawie wyniku ze spirometrii wymuszonej z wykorzystaniem ustalanego przez użytkownika współczynnika korekcji.
	TAK
	 
	–

	72
	automatyczna korekcja BTPS
	TAK
	 
	–

	73
	pomiar O2 - komórka chemiczna, żywotność czujnika min. 1 rok, możliwość szybkiej i łatwej wymiany bez konieczności otwierania głównej obudowy aparatu, możliwa do samodzielnej wymiany. Zakres pom. O2  0 - 100%. Dokł. analizy O2 min. 0,1%. Rozdz. analizy O2 min. 0,1%. Czas odpowiedzi T90<100 ms
	TAK
	 
	–

	74
	pomiar CO2 - absorbcja w podczerwieni, żywotność czujnika min. 5 lat, zakres pomiarowy CO2 min. 0-13%, rozdzielczość analizy CO2  min. 0,1%, dokładność analizy CO2 min. 0,1%, czas odpowiedzi T90<28 ms
	TAK
	 
	–

	75
	ciągły pomiar stężenia gazów w każdym cyklu oddechowym
	TAK
	 
	–

	76
	prezentacja w czasie rzeczywistym mierzonych parametrów, obejmujących wyświetlanie wartości granicznych
	TAK
	 
	–

	77
	bieżąca prezentacja krzywych O2 i CO2, nałożonych na siebie w celu ciągłej oceny synchronizacji analizatorów gazów, objętości oddechowej
	TAK
	 
	–

	78
	graficzna i numeryczna prezentacja podstawowych parametrów ergospirometrycznych m.in.; VO2, VCO2, RER, BF, TV, VD, EQO2, O2PULSE
	TAK
	 
	–

	79
	prezentacja parametrów ergospirometrycznych (min. 9 paneli wg Wassermana) i EKG (12 krzywych jednocześnie) na monitorach z możliwością konfiguracji ekranów pomiarowych podczas badania, w tym rodzajów trendów oraz wartości numerycznych w czasie trwania badania, powiększania i przełączania zestawów ekranów (np. tylko EKG, panele Wassermana, trendy w czasie)
	TAK
	 
	–

	80
	automatyczna kalkulacja progu anaerobowego (VAT) oraz progu kompensacyjnego (RCP), na podstawie uśrednionych danych z wybranych przez operatora synchronicznych prezentacji danych min.  RER,V-Slope , EQO2, EQCO2, z możliwością ręcznej korekcji metody danych oraz wartości
	TAK
	 
	–

	81
	konfiguracja raportów przez użytkownika z zestawem raportów standardowych, w tym z zestawem krzywych wg. Wassermana
	TAK
	 
	–

	82
	automatyczna i interaktywna ocena osiągnięcia maksymalnego wysiłku wyznaczenia progów AT i RCP, poprzez zatwierdzanie poszczególnych wyznaczników osiągnięcia 
	TAK
	 
	–

	83
	automatyczna i interaktywna ocena badania według algorytmu Wassermana, poprzez zatwierdzanie kolejnych kroków analizy automatycznej
	TAK
	 
	–

	84
	automatyczna korekcja STPD
	TAK
	 
	–

	 
	kalibracja
	 
	 
	 

	85
	zintegrowana z oferowanym systemem, automatyczna stacja pomiarowa warunków otoczenia (min. temperatura, wilgotność, ciśnienie) zapewniająca ciągłą w czasie badania korekcję pomiarów do warunków BTPS, z możliwością ręcznego wprowadzania danych
	TAK
	 
	–

	86
	min. trzyzakresowa kalibracja przepływu i objętości z automatycznym prowadzeniem manewru w postaci graficznej
	TAK
	 
	–

	87
	program do kontroli i weryfikacji liniowości głowicy wg. ATS/ERS
	TAK
	 
	–

	88
	automatyczna dwupunktowa kalibracja analizatorów gazów z mieszanki dostępnej na rynku krajowym, z podłączeniem butli bezpośrednio do analizatora i bez dodatkowych elementów podłączanych do zestawu
	TAK
	 
	–

	89
	automatyczne bezobsługowe zerowanie przetworników i korekcja opóźnienia linii pomiarowej, z automatyczną detekcją z cykli oddechowych pacjenta, bez dodtkwych czynności i procedur, wykonywane automatycznie przed rozpoczęciem każdego kolejnego badania i bez konieczności zdejmowania maski i odłączania linii pomiarowej
	TAK
	 
	–

	90
	raporty z kalibracji z trendem zmian
	TAK
	 
	–

	B. Bieżnia sterowana za pomocą komputera systemu do badań wysiłkowych
	 
	 
	 

	91
	nazwa produktu/numer katalogowy/producent
	podać
	 
	–

	92
	bezskokowa regulacja prędkości pasa w zakresie min. 0 - 24 [km/h]
	TAK, podać
	 
	–

	93
	bezskokowa regulacja kąta nachylenia bieżni w zakresie min. 0 - 25%
	TAK, podać
	 
	–

	94
	nośność bieżni min. 200 [kg] 
	TAK, podać
	 
	[1,2]

	95
	długość użytkowa pasa ruchowego min. 150 [cm]
	TAK, podać
	 
	–

	96
	szerokość pasa ruchowego min. 45 [cm]
	TAK, podać
	 
	[1,3]

	97
	oferowana bieżnia wyposażona w min. poręcze z przodu i po bokach pasa ruchowego, kółka jezdne ułatwiające przemieszczanie bieżni, przycisk awaryjnego zatrzymania oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci linki awaryjnej
	TAK
	 
	–

	98
	zasilanie jednofazowe, 230 [V], 50 [Hz]
	TAK
	 
	–

	99
	samoczynna kalibracja prędkości i kąta nachylenia
	TAK
	 
	–

	100
	interfejsy komunikacyjne min. RS232 oraz USB
	TAK
	 
	–

	C. Ergometr rowerowy
	 
	 
	 

	101
	nazwa produktu/numer katalogowy/producent
	podać
	 
	–

	102
	oferowany ergometr rowerowy typu leżakowego, dedykowany do przprowadzania badań stress-echo, opuszczany element leżanki ergometru, umożliwiający swobodny dostep - w celu wygodnego przyłożenia głowicy echokardiograficznej. Ergometr wyposażony w zabezpieczenia stabilnej pozycji badanego pacjenta - boczne, górne, dolne
	TAK
	 
	–

	103
	wymiary oferowanego ergometru rowerowego, max.: dł. 220 [cm], szer. 85 [cm], wys. 180 [cm]
	TAK, podać
	 
	–

	104
	zasilanie jednofazowe, 230 [V], 50 [Hz]
	TAK
	 
	–

	105
	płynna elektryczna regulacja, min.: wysokości siedziska pacjenta w zakresie min. 120 - 210 [cm], nachylenia leżanki w zakresie 0 - 45 [°], pochylenia bocznego w zakresie 0 - 45 [°]
	TAK
	 
	–

	106
	waga pacjenta, max. 135 kg
	TAK, podać
	 
	–

	107
	zakres obciażenia, min. 5 - 990 [W]
	TAK, podać
	 
	[1,2]

	108
	zakres dokladności podawanego obciążenia ±5%, dokładność obciążenia zgodnie z normą DIN VDE 0750-238
	TAK
	 
	–

	109
	metoda obciążenia - elektromagnetyczna
	TAK
	 
	–

	110
	zakres prędkości obrotowej, min. 30 - 130 [obr/min]
	TAK, podać
	 
	[1,2]

	111
	protokoły pracy: wbudowane oraz możliwe do zdefiniowania przez użytkownika
	TAK, podać
	 
	–

	112
	automatyczna komunikacja i współpraca z oferowanym w części A systemem zapisu i analizy EKG
	TAK
	 
	–

	113
	wbudowany moduł pomiaru ciśnienia krwi
	TAK
	 
	–

	114
	zintegrowany wyświetlacz, min. 110x80 [mm], rozdzielczość min. 320x240 [pixeli], prezentacja min. obciążenia, obrotów, HR
	TAK, opisać
	 
	–

	115
	sterowanie ręczne lub poprzez pilota
	TAK
	 
	–

	 D. Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia dla wszystkich oferowanych w pakiecie elementów zestawu do spiroergonometrii
	 

	116
	Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 60 [mies.]
	TAK, podać
	 
	–

	117
	Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć przy dostawie potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta 
	TAK, podać
	 
	–

	118
	Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy max. 48h od zgłoszenia konieczności naprawy
	TAK
	 
	–

	119
	Gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw max. 48 godz. od podjęcia naprawy
	TAK, podać
	 
	–

	120
	Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa
	podać
	 
	–

	121
	Szkolenie w języko polskim personelu z obsługi oferowanego urządzenia (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem)
	TAK
	 
	–

	122
	instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim, dodatkowa instrukcja obsługi w języku polskim oraz instrukcja serwisowa dla elementów oferowanego zestawu - obowiązkowo wersje elektroniczne dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie
	TAK
	 
	–

	123
	W ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt
	TAK
	 
	–


Załącznik nr 5 –Formularz  cenowy – wartość oferty
PAKIET 1

	Asortyment
	Cena z VAT [zł.] 

	Echokardiograf
	


Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
	Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy:
	Nazwy firm podwykonawców:

	
	


W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Pakiet 2 

	Asortyment
	Cena z VAT [zł.] 

	Spiroergonometr - zestaw
	


Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
	Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy:
	Nazwy firm podwykonawców:

	
	


W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Umowa nr: 2019/ABM/01/00049-00

„Wpływ sakubitrylu/walsartanu w porównaniu z ramiprylem na przebudowę i funkcję lewej komory u pacjentów
z niewydolnością serca o etiologii niedokrwiennej i pośrednią frakcją wyrzutową” akronim Cracovia-HF
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