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Dotyczy: postępowania na ,,Dostawę myjni endoskopowej dla pracowni endoskopii
Szpitala Powiatowego łve Wrześni"

Proszę o uwzględnienie wprowadzonych modyfi kacj i.
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Lp. Pltanie Odpowiedź
1

parametrów technicznych:
Pkt. 6. Czy Zamawiający dopuści myjnię o wadzę 100kg?

Zamawiaj ący nie dopuszcza.

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienią:_€§ląwiglią
parametrów technicznygh :,

Pkt. 8. Czy Zamawiający dopuści myjnię o wymiarach
61x77x1O7cm? (szer x gł x wys)

Zamawiający nie dopuszcza.

1J Dplyqz_y_qpr§!__gz9dmiotu zamówiquą__Z9§ląy]ęĄĘ
pąąmęló]!lę§h![9z!Eb.
Pkt. 22. Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić co ma na
my ś l i j ako,, elektroni czne czy szczenle fl ltró r.rl' ?

Zamawialący ma na myśli funkcję
czyszczenia licznika wykonanych
cykli.
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