PARAMETRY WYMAGANE - dzierżawa automatycznego systemu do elektroforezy białek na żelach agarozowych 
Zał 1C do SWZ

PARAMETRY WYMAGANE ANALIZATORA
dzierżawa automatycznego systemu do elektroforezy białek na żelach agarozowych.

Analizator do elektroforezy białek na żelach agarozowych …………………………………..……………….
Producent / Firma: …………………………………………………………………….
Oferowany model, typ: ………………………………………………………………..
Rok produkcji - ……………………..



Elektroforeza  biąłek na żelach agarozowych


	Opis parametru wymaganego

	Odpowiedź oferenta
Tak / Nie*
	Parametry oferowane
(należy podać zakresy lub opisać)

	1
	2
	3

	I. Wieloparametrowy system do elektroforezy

	Automatyczny jednomodułowy system do elektroforezy nie starszy niż z 2019 roku, po gruntownym przeglądzie technicznym
System elektroforezy działający automatycznie:
 - aplikacja próbki na żel,
 - rozdział,
 - utrwalanie,
 - barwienie,
 - odbarwianie
 - suszenie próbki
Możliwość wykonania oznaczeń: 
 - proteinogram - 6 frakcji,
 - immunofiksacja, białko Bence Jones'a
 - Immunofiksacja pacjentów leczonych daratumumabem i izatuksimabem bez wpływu leku na wynik badania
 - klasyfikacja białek w moczu - klasyfikacja uszkodzenia kłębuszka/kanalika (rozdział białek ze wzg. na m.cz.),
 - prążki oligoklonalne
 - izoenzymy LDH, CH, ALP,
 - Hb (C/D, S/E)
 - Oznaczanie białka monoklonalnego w klasach: IgG, IgA, IgM, kappa, lambda, IgD, IgE, kappa wolne , lambda wolne.
	 
	

	 II. Wydajność systemu

	 Proteinogram: min. 160 oznaczeń /godzina, 
 Immunofiksacja: min. 18 oznaczeń/godzina
	
	

	 III. Metoda badań

	[bookmark: _Hlk536444357]Prążki oligoklonalne w PMR wykonane metodą izoelektroogniskowania bez immunoblottingu.
Wszystkie etapy analizy (rozdział, inkubacja, reakcja antygen-przeciwciało, barwienie, odbarwianie, suszenie, skanowanie) muszą być wykonywane w tym samym aparacie (bez konieczności użycia dodatkowego sprzętu)
Automatyczne skanowanie całej płytki (proteinogram i immunofiksacja).
Utrwalanie metodą termiczną
	
	

	 IV. Rodzaj i objętość próbki badanej

	Rodzaj próbki:
· surowica, 
· mocz, 
· płyn mózgowo-rdzeniowy 
  Objętość próbki: całkowita objętość próbki do wykonania analizy nie większa niż 10µl
	
	

	
[bookmark: _GoBack]V. Odczynniki
	
	

	Odczynniki przeznaczone do systemu dedykowane do jednego typu oznaczenia.
Wszystkie odczynniki podstawowe (zestawy odczynnikowe                        i kontrole) oraz niezbędne, ale nie dostarczone w zestawie (odczynniki dodatkowe) nie zawierają kwasu octowego                    i metanolu.
Żele do:
· proteinogramów – 2 rodzaje
do 7 rozdziałów (70%)
do 15 rozdziałów (30%)
· immunofiksacji surowicy – 2 rodzaje
1 rozdział (50%)
2 rozdziały (50%)
· immunofiksacji moczu – 2 rodzaje
1 rozdział (50%)
2 rozdziały (50%)
· Izoelektroogniskowania – 2 rodzaje
do 3 rozdziałów (70%)
do 9 rozdziałów (30%)
	
	

	 VI. Opieka merytoryczna

	Opieka i konsultacje merytoryczne w czasie trwania umowy.
	
	

	 VII. Oprogramowanie i sprzęt 

	- Zewnętrzna jednostka sterująca wraz 
z odpowiednim oprogramowaniem do analizy danych. 
[bookmark: _Hlk536444384]- Sterowanie urządzeniem oraz obróbka wyników za pomocą tego samego komputera zewnętrznego
- Prezentacja wyników za pomocą: 
· wykresu, 
· obrazu zeskanowanego, 
· stężenia białka całkowitego, 
· frakcji.
Lista robocza zawiera: 
· dane demograficzne pacjenta, 
· wartości procentowe frakcji, 
· stosunek albumin do globulin.
Wymaga się by system: 
· obliczał półilościowo stężenie białka 
z zaznaczonego fragmentu krzywej (białko monoklonalne),
· posiadał funkcję porównania rozdziałów tego samego pacjenta,
· miał możliwość zmiany konfiguracji wydruków
 wyników badań,
· tworzył bazy danych pacjentów zawierające wykresy                  i rozdziały.
Sprzęt:
· komputer PC
· drukarka laserowa.
· urządzenie do podtrzymywania napięcia-  UPS
	
	

	 VIII. Wymagania z zakresu gwarancji, serwisu, warunki dodatkowe dla oferowanego  Sprzętu

	1. Instrukcja obsługi urządzeń w języku polskim.
	
	

	2. Instalacja aparatu w terminie 14 dni od podpisania umowy. Szkolenie personelu zamawiającego w zakresie eksploatacji urządzeń w terminie do 7 dni od instalacji urządzenia/ systemu. 
	
	

	3. Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
	
	

	4. Podłączenie analizatora do systemu informatycznego Laboratorium i szpitala wliczone w cenę oferty
	
	

	5. Wykonawca gwarantuje, że dzierżawione urządzenie objęte jest gwarancją na cały czas trwania umowy.
	
	

	6. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia przeglądów serwisowych wydzierżawianego urządzenia laboratoryjnego.
   nie mniej niż 1 raz w ciągu 12 miesięcy potwierdzony dokumentem/ certyfikatem dopuszczającym do dalszego stosowania. 
         Wykonawca zobowiązany jest przedstawić po podpisaniu umowy harmonogram działań serwisowych zgodny z zaleceniami producenta. 
	
	

	7. Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do 48 godzin
	
	

	8. Maksymalna ilość napraw głównych (np. tego samego elementu), po których urządzenie zostanie wymienione na egzemplarz wolny od wad: 3 naprawy
	
	

	IX Kontrole zewnątrzlaboratoryjne

	1. Uczestnictwo w programie kontroli zewnątrzlaboratoryjnej min. 4 razy do roku dla elektroforezy białek surowicy oraz min 2 razy w roku dla pozostałych parametrów (wliczone 
w cenę oferty).
	
	





	Uwaga::oferta nie spełniająca parametrów wymaganych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania i oceny.
 

	Analizator musi być gotowy do pracy  i zawierać wszystkie niezbędne części.
	
	



Oryginalny opis analizatora dla potwierdzenia proponowanych parametrów 
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