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DZP – 19/2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji pn. Dostawa wyrobów medycznych – uzupełnienie II

Zamawiający  informuje,  iż  w  toku  prowadzonego  postępowania  wpłynęły  pytania

dotyczące  przedmiotowego  postępowania,  których  treść  wraz  z  odpowiedziami  udzielonymi

przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 9, poz. 1

Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  podkładu  chłonnego  min.  4.  warstwowego  jednorazowego,

zamykającego w rdzeniu chłonnym ponad 95% MRSA w badaniach niezależnych, oddychający (WVTR

min.  3600  g/m2/24godz);  wyjątkowo  wytrzymały  –  udźwig  do  170  kg;  warstwa  zewnętrzna

zintegrowana; absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha

na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, zatrzymująca drobnoustroje i leki, chłonność 1800-2300 g,

potwierdzona przez producenta; rozmiar 58 x 90 +/-3 cm, rozmiar części chłonnej 50 x 81 +/-3 cm  z

marginesami  uszczelniającymi  z  laminatu  z  każdej  strony  części  chłonnej;  warstwa  spodnia

pełnobarierowa, antypoślizgowa; Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001, pakowany po 10 szt.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza 

Pytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 9, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio
warstwowa,  zintegrowana  wielopunktowo  –  brak  możliwości  tworzenia  zagięć  i  pofałdowań  pod
pacjentem,  samowygładzająca  się.  Rdzeń  chłonny  z  wyraźnym  pikowanym  wzorem  ułatwiającym
rozprowadzanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z
SAP  i  spodniej  pełnobarierowej,  matowej  (niebłyszczącej),  teksturowanej  folii  polietylenowej,
zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Certyfikaty jakościowe
dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.



Parametry:

-  chłonność  3750  –  4000  ml/m2,  (test  potwierdzony  badaniami  wykonanymi  w  laboratorium
akredytowanym zg. ISO 9073-6), wskaźnik chłonności min. 2000 % 

- gramatura podstawowa: 240 g/m2 (+/- 10%), grubość folii polietylenowej min. 0,12 mm 

- wymiary: 102 x 152cm, rdzeń chłonny o wymiarze 51 x 130 cm +/- 3 cm otoczony z każdej strony
dodatkowymi marginesami nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu.

- zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 65 mm w czasie 1 minuty, 

- pakowana po 20 sztuk/karton

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza 

Pytanie nr 3 – dot. Pakietu nr 9, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego o rozmiarze XXL. Rzep o długości min.
5 cm i min. 4,5 cm. Pozostałość zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że wymiary nie będą mniejsze niż 

wcześniej dopuszczone. 
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