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Dolyczyi Postqpowania przetargowego Dostawa sprzqtu medycznego fszyna rehabilitacyjna,
pompy infuzyjne, materac ogrzewaj4cy pacjenta, laser na statywie, aparat KTG, aparat do
magnetoterapii, insuflator, holter ci6nieniowy, holter do pomiaru KTG, pojemniki sterylizacyjne,
w6zek do transportu zwloh autoklaw]

Dyrekcla Zespofu Opieki Zdrowotnej w Suchel Beskidzkiej odpowiada na poni2sze
pytanie:

Pakiet nr 2 - Pompy intuzyine

- Pkt. 1 Czy Zamawiaj4cy dopuSci do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe
sterowane elektronicznie przeznaczone do stosowania u dorostych, dzieci i noworodk6w do
tymczasowego lub ci4glego podawania roztwor6w pozaielitowych za poSrednictwem
standardowych, medycznych dr6g dostqpu. Do tych d169 nale24: droga do2ylna czy podsk6rna
?

Odp.: Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy swz.

- Pkt.6 Czy Zamawiajqcy dopu6ci do przetargu rvysokiei klasy pompy strzykawkowe z
demontowanym uchwytem umo2liwiaiecym mocowanie pompy do stojak6w infuzyinych, oraz
szyn poziomych? Takie rozwi4zanie zmniejsza zapotrzebowanie na miejsce dla pompy.
Odp.: Tal$ Zamawiai4cy dopuszcza.

- Pkt.7 Czy Zamawiaj4cy dopu5ci do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z
demontowanym uchwytem do przenoszenia pomp ? Takie rozwi4zanie zmniejsza
zapotrzebowanie na mieisce dla pompy.
Odp.: Tak, ZamawiaiEcy dopuszcza,

- Pkt.8 Czy Zamawiaj4cy dopuSci do przetargu rvysokiej klasy pompy strzykawkowe
mo2liwosci4 i4czenia pomp w moduly za pomoce stacii dokui4cei? - do I pomp na jednym
uchrvycie.
Odp.: Tal! Zamawiai4cy dopuszcza.

- Pkt. 13 Czy Zamawiaj4cy dopuSci do przetargu rvysokiej klasy przykrgcane pompy
strzykawkowe z mo2liwodciq wsp6lpracy ze stacjq dokuj4c4? fest to pewny system i nie nara2a
trz4dzefi na moiliwoSi wylamania zatrzask6w.
Odp.: Tak, Zamawiaiqcy dopuszcza.

centrala Sucha Beskidzka
+48 3387231 00

centrala Mak6w Podhala6ski
+48 33 877 10 0',|

- Pkt. 19 Czy Zamawiajqcy dopu6ci do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z
mo2liwo6ci4 zaprogramowania prqdkoSci infuzji w zakresie od 0,01 do 99,99 ml/h z

rozdzielczo(ci4 0 ,01mlfh orazw zakresie od 100 do 999,99 z rozdzielczo6ci4 0,1 ml/h?
Odp.: ZamawiaiEcy podtrzymuie zapisy swz.



- Pkt,26 Czy ZamawiaiEcy dopu6ci do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z
mo2liwoSciq zaprogramowania prqdko6ci bolusa od 0,1 do 2000 ml7,h z rozdzielczo5ci4 0,1
ml/h?
Odp.: Tak, Zamawiaj4cy dopuszcza.

- Pkt.39 Czy Zamawiai4cy dopusci do przetargu wysokiej klasy I'ornpy strzykawkowe z
czasem iadowania do maksymalnie 5 godzin ? Zasilacz wbudowan'p w pompq na bie24co
doladowuje akumulator, w zwi4zku z czym konieczno6i peinego ladowania akumulatora
wystQpuie niezwykle rzadko.
Odp.: Zamawiai4cy podtrzymuie zapisy swz.

- Pkt.42 Czy Zamawraj4cy dopu6ci do przetargu wysokiej klasy p,ompy strzykawkowe z
poborem mocy maksymalnie do 50 W przy najwyZszych prqdkoSciach ?

Odp.: Zamawiaiqry podtrzymuie zapisy swz.

Pakiet nr 8 - Holter cisnieniowy

- Pkt. 3 Rejestrator posiadalacy wy6wietlacz OLED,
Czy Zamav'najqcy dopuSci rejestrator z wy6wietlaczem typu LED?
Odp.: Talq Zamawiaj4cy dopuszcza.

- Pkt. 5 Mo2liwo6t podzialu doby na 6 podokres6w pomiarowych
Czy Zamavia)qcy dopuSci rejestrator z moZliwoSci4 podzialu doby na 5 podokres6w
pomiarowych?
Odp.: Zamawiai4cy podtrzymuie zapisy swz.

- Pkt. 5 Pamiq6 min 900 badari.
Czy Zamavmaj4cy dopu6ci rejestrator z funkcj4 rejestracii cisnienia tqtnicz ego krwi w ciagu
tygodnia [400 pomiar6w] z dowolnymi odstqpami pomiar6w?
oferowany przez nas reiestrator umo2liwia wykonanie 400 pomiar6w ci6nienia tqtniczego krwi.
W praktyce jest to iloSi wystarczajqca. UwzglqdniajEc cztery pomiary na 6,odzing i pomiar w
nocy, w6wczas w cyklu tygodniowym aparat wykonul'e ok 400 pomiar6w,
Odp.: Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy swz.

- Pkt. 7 Kliniczna dokladnoS6 pomiarowa: EN ISO 81060-2.
Czy Zamaviaj4cy dopuici reiestrator z moZliwoSci4 pomiaru z dokladnoSci4 ci6nienia +/-
3mmHg i pulsu +/-5olo?
Odp.: Zamawiai4cy podtrzymuje zapisy swz.

- Pkt. 9 Tryb pracy dorosly, pediatryczny.
czy zamawiai4cy dopusci rejestrator z trybem pracy bez podzialu pracy dorosly/pedia tryczne?
Odp.: Zamawiai4cy podtrzymuie zapisy sw,z.

- PI$, 11 Funkcja testu manometru oraz Funkcja testu szczelno6ci.
Czy Zamaviajqcy dopuSci rejestrator bez funkcji testu manometru?
Czy Zamavnaj4cy dopuSci reiestrator bez funkcji testu szczeln06ci?
Odp.r Zamawiaj4cy podtrzymuie zapisy swz.

- Pkt 12 Prezentacia statystyki: spadki nocne, dipper, non dipper, extreme dipper pomiary
wykonane do zaplanowanych. Prezentacia statystyki: pomiary uwzglqdnione do wykonanych



Czy ZamawiajEcy dopuSci rejestrator z prezentaciA statystyki: spadki nocne, dipper, bez extreme
dipper?
Odp.: Zamawiai4cy podtrzymuie zapisy swz.

z powazantem:

Z-ca Dy r€ kto
ZoE okrpola Opr

w Suchil,

l| r'

Stsrsry lnrpcktor
4 dr za muw irri puhlicznlch

lal DsrAs,jr.,u$f{#Jrjd}h
Jt


