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Wykonawcy ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 
 

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 
 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego    na dostawę  
materiałów jednorazowego użytku, szwy chirurgiczne, siatki i taśmy do leczenia zaburzeń narządów płciowych. 

 
W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącym  treści SWZ, na podst. art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 

2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 2019 ) Zamawiający poniżej przytacza treść zapytań  
wraz z odpowiedziami. 

     Zestaw nr 1 
1. Dotyczy Części nr 14: 

 
Zwracamy się z prośbą o zwolnienie z wymogu dostarczenia próbki ponieważ jesteśmy Państwa dostawcą zgodnie z umową 
numer 153/G-PSK/19  z dnia 12.06.2019 lub o możliwość zaoferowania próbki niesterylnej. 
Odp: Zamawiający nie odstępuję od wymogu dostarczenia próbki, jednakże zezwala na dostarczenie  próbki niesterylnej . 
Zamawiający   dokona zwrotu  załączonych próbek na zasadach  określonych  w  Art.  77 ust. 1  ustawy Pzp  z dnia 11 września 
2019r.. 
 

Zestaw nr 2 
Pytanie 1 – część 22, pozycja 5 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnego zakresu pozycji nr 5 z części 22, tj. worek stomijny otwarty, co pozwoli na 
złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. 
Odp: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 

Zestaw nr 3 
Czy Zamawiający w części 4 pozycji 1 dopuści filtr bakteryjny do płynów, noworodkowy, sterylny z membraną 0,2 m, 
przeznaczony na 96 godz. Zatrzymujący bakterie, grzyby, drożdże, cząstki nieorganiczne i endotoksyny z samo 
odpowietrzaczem. Liniami wykonanymi z PUR o długości 10 cm przed i 5 cm za filtrem, z dołączonymi na końcach linii 
różnoimiennymi łącznikami Luer. O małej objętości wypełnienia, spełniając pozostałe parametry? 
Odp: Nie, zgodnie z SWZ. 
 
Czy Zamawiający w części 4 pozycji 2 dopuści  filtr przeznaczony do lipidów (barwne oznaczenie w kolorze niebieskim) , 
noworodkowy, sterylny z membraną 1,2 m, przeznaczony na 24 godz. Zatrzymujący bakterie, grzyby, drożdże, cząstki 
nieorganiczne i endotoksyny z samoodpowietrzaczem. Liniami wykonanymi z PUR o długości 10 cm przed i 5 cm za filtrem, z 
dołączonymi na końcach linii różnoimiennymi łącznikami Luer. O małej objętości wypełnienia, spełniając pozostałe 
parametry? 
 
Lub 
Czy Zamawiający w części 4 pozycji 1 dopuści filtr bakteryjny do płynów, noworodkowy, sterylny z membraną 0,2 m, 
przeznaczony na 96 godz. Zatrzymujący bakterie, grzyby, drożdże, cząstki nieorganiczne i endotoksyny z samo 
odpowietrzaczem. Liniami wykonanymi z PUR o długości 1 cm przed i 2,5 cm za filtrem, z dołączonymi na końcach linii 
różnoimiennymi łącznikami Luer. O małej objętości wypełnienia, spełniając pozostałe parametry? 
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Czy Zamawiający w części 4 pozycji 2 dopuści  filtr przeznaczony do lipidów (barwne oznaczenie w kolorze niebieskim) , 
noworodkowy, sterylny z membraną 1,2 m, przeznaczony na 24 godz. Zatrzymujący bakterie, grzyby, drożdże, cząstki 
nieorganiczne i endotoksyny, bez drenów, objętość wypełnienia 0,8ml, przepływ 90ml/min? 
Odp: Nie, zgodnie z SWZ. 
 
Część 21 
Czy Zamawiający dopuści opatrunek o wymiarach 12x14cm spełniając pozostałe parametry? 
Odp: Nie, zgodnie z SWZ. 
 
Część 23 
Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści prowadnicę intubacyjną do trudnych intubacji, jednorazowego użytku, elastyczna typu 
Bougie, wzmocniona na całej długości, skalowana- podziałka centymetrowa, zagięty koniec ułatwiający wprowadzenie, 
materiał o właściwościach poślizgowych rozmiar rurki 5,0mm, długość 600mm sterylna. Pakowana pojedynczo? 
Odp: Nie, zgodnie z SWZ. 
 
 
Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści prowadnicę intubacyjną do rurek intubacyjnych wykonana z metalu pokrytego 
tworzywem medycznej jakości, miękki koniec dystalny, bez lateksu, bez ftalanów, sterylna, jednorazowego użytku rozmiary 
rurki: 2,5mm dł. 500mm; 3,0mm długość 500mm; rozmiar 4,0mm długość 600mm, rozmiar 5,0 długość 600mm. Pakowana 
pojedynczo? 
Odp: Nie, zgodnie z SWZ. 
 
 

Zestaw nr 4 
 

Zwracam się z prośbą o udostępnienie formularza JEDZ w wersji xml. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie udostępnia  formularza JEDZ w wersji xml. 
 Zgodnie z zapisem rozdz. VII pkt. 1 ppkt. 1.1 SWZ w celu wypełnienia JEDZ (ESPD)  Wykonawca winien wykonać następujące 
czynności: 

-  ze strony internetowej na której został udostępniony dokument SWZ wraz załącznikami do przedmiotowego 
postępowania należy pobrać plik w formacie XML, o nazwie „Jednolity Europejski Dokument Zamówień (ESPD)” - 
plik musi być zapisany na dysku Wykonawcy.  

-  wejść na stronę https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl   (należy skopiować link i umieścić w przeglądarce 
internetowej).  

-  wybrać odpowiednią wersję językową (pl - Polski).  
-  wybrać opcję „JESTEM WYKONAWCĄ” . Uwaga: opcję tą należy również zaznaczyć w przypadku, gdy formularz 

JEDZ (ESPD) wypełnia podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca lub podwykonawca wskazany w 
ofercie.  

-  następnie Wykonawca musi zaznaczyć pole „Zaimportować ESPD”.  
-  wykonawca musi „załadować dokument” poprzez wybór dokumentu zapisanego na dysku, o którym mowa 

powyżej.  
-  po dokonaniu powyższych czynności należy wcisnąć przycisk „DALEJ”.  
-  wypełnić formularz, zapisać na dysku wypełniony formularz, dalej postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w pkt. IV 1.1.6 SWZ.  

https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl
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1.1.10 Przy wypełnianiu formularza JEDZ (ESPD) wykonawcy mogą skorzystać z instrukcji jego wypełniania zamieszczonej 
na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: 

        https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-
instrukcja- 2021.01.20.pdf 
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