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Załącznik nr 1B do SWZ nr DZP.382.1.61.2024

	Opis przedmiotu zamówienia
	Opis oferowanego sprzętu

	[bookmark: _GoBack]Modernizacja systemu sterowania i rekonstrukcji posiadanego przez Zamawiającego tomografu wraz z aktualizacją dedykowanego oprogramowania (index 174685)

	
Wszystkie poniższe pozycje muszą prawidłowo współpracować i być kompatybilne z posiadanym tomografem nie obniżając jego funkcjonalności.  Dane posiadanego urządzenia:
[bookmark: _Hlk172617432]Mikrotomograf komputerowy GE v|tome|x s (numer seryjny: NDT01KS004-167811, rok prod. 2011) wyposażony w detektor DXR-250/250RT/250RT++/Dyn200.

1. Jednostka do akwizycji danych o następujących parametrach minimalnych:
a. Jednostka sterująca typu „przemysłowy PC” - 64 bitowy, przystosowany do zamontowania w obudowie tomografu, sterujący wszystkimi podzespołami tomografu,
b. CPU: overall performance (wg BAPCO SYSmark 25) co najmniej 2250pkt.,
c. RAM: co najmniej 8GB
d. GPU: co najmniej 1GB VRAM,
e. SDD: co najmniej 2x2TB, RAID 1,
f. co najmniej Windows 10 64bit, język polski lub angielski, 
g. NIC: co najmniej 1x10Gb,
h. klawiatura, mysz,
i. monitor 24” co najmniej 1920x1280;
j. zainstalowana licencjonowane oprogramowanie do akwizycji: datos|x – współpracujące z oprogramowaniem do rekonstrukcji: datos|x (najnowsze wersje),
2. Jednostka do rekonstrukcji danych o następujących parametrach:
a. Jednostka sterująca typu „high-endowa stacja graficzna PC” - 64 bitowy,
b. CPU: PassMark - CPU Mark co najmniej 65000pkt,
c. GPU: co najmniej 24GB VRAM, zapewniająca wydajnościowo rekonstrukcję w 32bitach woluminu obejmującego całość rozdzielczości detektora (2200 projekcji) w czasie nie przekraczającym 5 minut,
d. RAM: co najmniej 128GB,
e. SDD:
i. 2x2TB M2 4x4 2280,
ii. 1x512 GB M2 4x4 2280,
iii. 1x2TB SATA 3,5” Enterprise,
f. Windows 11 Enterprise 64bit, język polski lub angielski,
g. monitor co najmniej 43” 4K,
h. NIC: 2x co najmniej 10Gb,
i. klawiatura, mysz,
j. zainstalowane licencjonowane oprogramowanie do rekonstrukcji: datos|x – współpracujące z oprogramowaniem do akwizycji datos|x (najnowsze wersje),
k. przeniesienie posiadanej licencji oprogramowania VGStudio v.2.1 (prod. Volume Graphics).

 Dostawca przeprowadzi:
a. instalację i pełną weryfikację poprawności działania systemu po modernizacji dla lamp 180kV i 240kV wraz z ich przeglądem,
b. min. jednodniowe szkolenie stanowiskowe dotyczące działania systemu po modernizacji dla co najmniej 2 osób w siedzibie Zamawiającego potwierdzone certyfikatem.
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