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Uczestnicy postępowania 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

       

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający 

na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza 

treść zapytań wraz z odpowiedziami: 

 

Zestaw nr 1: 

Pakiet nr 4: 

 

1. Czy Zamawiający oczekuje aby maski krtaniowe nie posiadały metalowych elementów tym samym miały 

możliwość bezwarunkowego stosowania w środowisku MR? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza maski, które nie posiadają metalowych elementów i tym samym dają możliwość 

bezwarunkowego stosowania w środowisku MR, oczekuje natomiast, żeby spełniały pozostałe wymagane 

parametry wskazane w SWZ. 

 

2. Czy Zamawiający oczekuje aby maski krtaniowe posiadały znaczniki prawidłowego usytuowania maski w postaci 

poprzecznych kresek umieszczonych na rurce? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza maski, które posiadają znaczniki prawidłowego usytuowania maski w postaci 

poprzecznych kresek umieszczonych na rurce, oczekuje natomiast, żeby spełniały pozostałe wymagane parametry 

wskazane w SWZ. 

 

3. Czy Zamawiający oczekuje aby maski krtaniowe miały możliwość wykonania  intubacji dotchawiczej poprzez 

rurkę maski krtaniowej? Czy na rurce maski mają znajdować się odpowiednie znaczniki informujące o średnicy 

rurki intubacyjnej, którą można zastosować? 

Odp.: Zamawiający oczekuje, żeby maski spełniały wymagane parametry wskazane w SWZ. 
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