
 

 

Sporządziła: Ewa Krzemińska -Rejdak   

                    

 
         Sosnowiec,  dnia 29.11.2023 roku  
 
 
 

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH  
 
 
Dotyczy: „Dostawy i montażu robota chirurgicznego dla potrzeb Oddziału Urologicznego i Chirurgii Ogólnej 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu„ 
 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH  
 
Ogólne informacje o przeprowadzonych Wstępnych Konsultacjach Rynkowych  
 

1. Protokół z przeprowadzonych Wstępnych Konsultacji Rynkowych publikowany jest w celu zapewnienia, że 
Podmioty, które będą uczestniczyć w ewentualnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będą 
dysponować taką samą wiedzą co Podmioty uczestniczące we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych, co stanowi 
realizację art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2021r. Dz. U. z 2021r. poz. 
1129 ze zm.).  

2. Protokół wraz z załącznikami zawiera informacje przekazane Podmiotom uczestniczącym we Wstępnych 
Konsultacjach Rynkowych oraz informacje, które zostały przekazane przez wykonawców, a które wpływają na kształt 
planowanego zamówienia.  

3. Sposoby jakie Zamawiający przewidział w celu zapobieżenia zakłóceniu konkurencji w przypadku prowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a. Zamawiający w formie przedmiotowego protokołu publikuje 
informacje jakie przekazał uczestnikom konsultacji oraz informacje o wpływie wstępnych konsultacji rynkowych na 
przedmiot zamówienia;  

b. Zamawiający opublikuje informacje wraz z odnośnikiem do przedmiotowego protokołu z konsultacji w ogłoszeniu o 
zamówieniu dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
 
4. Wstępne Konsultacje Rynkowe ogłoszone zostały w dniu 04.10.2023  roku na stronie internetowej Zamawiającego 
Platforma Zakupowa www.platformazakupowa.pl  
 
5. Ogłoszenie o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych stanowi załącznik do niniejszego Protokołu. Wraz z 
ogłoszeniem opublikowane zostały:  
a. Zgłoszenie do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych oraz  
b. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH w SP ZOZ Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im św. Barbary w Sosnowcu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na 
Dostawę i montaż robota chirurgicznego dla potrzeb Oddziału Urologicznego i Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu 
 

http://www.platformazakupowa.pl/
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6. Termin składania zgłoszeń do udziału w konsultacjach wyznaczony został na dzień 12.10.2023 roku godz. 12:00.  

7. Zgłoszenia do konsultacji: 
 

1. Medtronic Poland Sp. z o.o. Adres: ul. Polna 11, 00-633 Warszawa  
 

2. Synektik Spółka Akcyjna,ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa  

3. CMR Surgical Sp. z o.o., ul. Towarowa 28 00-839 Warszawa 

 
Przebieg Wstępnych Konsultacji Rynkowych  

 
Synektik Spółka Akcyjna,ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa  
1. W dniu 26.10.2023  roku zostało wysłane do Synektik Spółka Akcyjna,ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3 
zaproszenie do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych.  

2. Spotkanie w formie Konsultacji online zorganizowane zostało w dniu 27.10.2023 w godzinach 10:00-11:00 

3. W spotkaniu udział wzięli członkowie Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 275/2023  

4. Podczas spotkania poruszone zostały następujące kwestie:  
 
 

a. Opis przedmiotu zamówienia (oraz w odpowiednich przypadkach specyfikacji warunków zamówienia lub opis potrzeb i 

wymagań) 

Informacje/Uwagi: 

System X – 500 kg 

System Xi – 800 kg 

Razem z dedykowanym stołem, udźwig pacjenta do 400 kg 

 

 

 

b. Wykonalność w ramach zakładanego harmonogramu 

Informacje/Uwagi: 

 

 

c. Oszacowanie kosztów umowy ( serwisu, szkoleń narzędzi) 

Informacje/Uwagi: 

Zdalny monitoring przez serwis w czasie rzeczywistym, możliwość naprawy w trakcie trwania zabiegu jeśli nie wymaga 

wymiany części. 

Wszystkie upgrade’y w ramach umowy serwisowej wliczone w koszt oferty. 

d. Terminy dostawy i montażu 

Informacje/Uwagi: 
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Pkt 2. 

a. Możliwe do zaoferowania rozwiązania w dziedzinie będącej przedmiotem zamówienia - pod kątem oczekiwanych przez 

Zamawiającego funkcjonalności 

Informacje/Uwagi: 

Wbudowany akumulator do podtrzymania pracy do ewentualnego transportu między salami. 

 

b. Określenie optymalnego harmonogramu przygotowania i wdrożenia oprogramowania,  w tym: 

- możliwych terminów realizacji poszczególnych etapów, 

- określenie podziału ról i odpowiedzialności w trakcie realizacji zamówienia 

Informacje/Uwagi: 

 

 

 

c. Określenie wszystkich czynników wpływających na ostateczny koszt zamówienia 

Informacje/Uwagi: 

W cenie szkolenie dla 3 zespołów, operator + asystent (bez możliwości zamiany), asysta przy ok 150 zabiegów – ok. 50 

na zespół 

Dodatkowe szkolenie 1 zespołu – 60-80 tys zł. 

 

d. Określenie sposobu serwisowania i wsparcia już  po wdrożeniu oprogramowania 

Informacje/Uwagi: 

Magazyn części zlokalizowany w Polsce – 3 serwisantów na terenie Polski. Czas naprawy bez wymiany części 3 dni, z 

wymianą 10-14 dni. 

Szkolenie rozwijające po określonej liczbie wykonanych zabiegów. 

 

e. Określenie wymagań montażowych 

Informacje/Uwagi: 

3 x 230 V, 5 gniazdek, możliwość podłączenia do internetu, podłączenie do gazów medycznych. 

Sprzęt jest składany, możliwość transportu między salami operacyjnymi, min wysokość stropu 2,40 cm 

 

 

f. Określenie sposobów integracji proponowanego rozwiązania z innymi systemami  i oprogramowaniem funkcjonującym 

u Zamawiającego 

Informacje/Uwagi: 

Sprzęt łączy się z urządzeniami kompatybilnymi na podczerwień. 

 

 

g. Określenie możliwości zakresu modyfikacji oprogramowania przez producenta 

Informacje/Uwagi: 
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h. Określenie możliwości zakresu modyfikacji oprogramowania przez Zamawiającego 

Informacje/Uwagi: 

 

 

i. Koszty dodatkowej gwarancji ( okres 60 miesięcy) 

Informacje/Uwagi: 

24- miesięczna gwarancja w ofercie, kolejne lata ok. 500-550 tys rocznie. 

 

j. Koszty i sposób sterylizacji narzędzi 

Informacje/Uwagi: 

Sterylizacja plazmowa. 

Firma przeprowadza audyt sterylizatorni a także przeprowadza szkolenie ze sterylizacji narzędzi. 

 

k. Koszty wyposażenia jednorazowego używanego do zabiegów w zakresie planowanym przez Zamawiającego 

Informacje/Uwagi: 

narzędzia standardowe + jednorazówka(w tym obłożenia, uszczelki, itd.) koszt zestawu ok. 7000 zł 

 

 

l. Informacje w sprawie dodatkowego kosztu wynikającego z zastosowania ewentualnej płatności ratalnej (na okres 60 

miesięcy) 

Informacje/Uwagi: 

Płatność ratalna możliwa na podstawie współpracy z firmami finansowymi, bankami lub też w formie dzierżawy z 

płatnością za wykorzystanie. 

 

 

m. Możliwość demonstracji sprzętu w siedzibie Zamawiającego 

Informacje/Uwagi: 

Sprzęt został już zaprezentowany w siedzibie Zamawiającego. 
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Testy oferowanego systemu odbyły się w dniach 20.02.2023 -24.02.20223 w siedzibie Zamawiającego.  

Medtronic Poland sp z o o  

1. W dniu 26.10.2023  roku zostało wysłane do Medtronic Poland sp z o o zaproszenie do udziału we Wstępnych 
Konsultacjach Rynkowych.  

2. Spotkanie w formie Konsultacji online zorganizowane zostało w dniu 27.10.2023 w godzinach 11:00-12:00 

3. W spotkaniu udział wzięli członkowie Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 275/2023  

4. Podczas spotkania poruszone zostały następujące kwestie: 

 

Pkt 1.  

a. Opis przedmiotu zamówienia (oraz w odpowiednich przypadkach specyfikacji warunków zamówienia lub opis potrzeb i 

wymagań) 

Informacje/Uwagi: 

4 ramiona ok 1 t, wieża 350 kg, konsola 180 kg 

System łączy się z PAX, RIIS, HIS 

brak stołu dedykowanego, 

kąt nachylenia od +30 st do – 45 st 

 

b. Wykonalność w ramach zakładanego harmonogramu 

Informacje/Uwagi: 

brak uwag 

 

c. Oszacowanie kosztów umowy ( serwisu, szkoleń narzędzi) 

Informacje/Uwagi: 

Czas reakcji serwisu ok 1 dzień, możliwy sprzęt zastępczy. 
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d. Terminy dostawy i montażu 

Informacje/Uwagi: 

brak uwag 

 

 

 

Pkt 2. 

a. Możliwe do zaoferowania rozwiązania w dziedzinie będącej przedmiotem zamówienia - pod kątem oczekiwanych przez 

Zamawiającego funkcjonalności 

Informacje/Uwagi: 

możliwość zmiany kąta nachylenia, praca na baterii ok. 5 min po odłączeniu zasilania, ramiona łączone z wieżą, 

 

b. Określenie optymalnego harmonogramu przygotowania i wdrożenia oprogramowania,  w tym: 

- możliwych terminów realizacji poszczególnych etapów, 

- określenie podziału ról i odpowiedzialności w trakcie realizacji zamówienia 

Informacje/Uwagi: 

 

 

 

c. Określenie wszystkich czynników wpływających na ostateczny koszt zamówienia 

Informacje/Uwagi: 

w cenie szkolenie 2 zespołów pracowników(chirurg + asystent) z możliwością zamiany ról. Szkolenie kolejnego zespołu w 

cenie dodatkowej gwarancji. Proctor – asysta przy operacji (ok. 5 zabiegów na zespół) 

Urządzenie z modułem szkoleniowym oraz platforma analityczna. 

d. Określenie sposobu serwisowania i wsparcia już  po wdrożeniu oprogramowania 

Informacje/Uwagi: 

Magazyn z częściami na terenie Polski, Brak nadzoru w czasie rzeczywistym, możliwość zdalnego wglądu w przypadku 

awarii. 

Nagrywanie wszystkich zabiegów. 

e. Określenie wymagań montażowych 

Informacje/Uwagi: 

Strop minimum 2,6m, szerokość drzwi min 90 cm, 3 gniazdka, złącze internetowe. Brak możliwości podpięcia próżni. 

Nośność windy 450 kg, powierzchnia 6m niezbędna do złożenia sprzętu. Przed umieszczeniem sprzętu w Szpitalu, 

pracownik serwisu sprawdza najkorzystniejszą drogę transportu w budynku. 
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f. Określenie sposobów integracji proponowanego rozwiązania z innymi systemami  i oprogramowaniem funkcjonującym 

u Zamawiającego 

Informacje/Uwagi: 

Brak konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac przystosowujących. 

 

 

g. Określenie możliwości zakresu modyfikacji oprogramowania przez producenta 

Informacje/Uwagi: 

brak uwag 

 

h. Określenie możliwości zakresu modyfikacji oprogramowania przez Zamawiającego 

Informacje/Uwagi: 

brak uwag 

 

i. Koszty dodatkowej gwarancji ( okres 60 miesięcy) 

Informacje/Uwagi: 

Po okresie podstawowym cena ok 680 000 netto za rok 

 

 

j. Koszty i sposób sterylizacji narzędzi 

Informacje/Uwagi: 

Narzędzia mogą być sterylizowane w oparciu o centralną sterylizację w Szpitalu. Brak konieczności sterylizacji plazmowej 

lub niskotemperaturowej. 

Wanienka do sterylizacji minimum 53 cm. 

 

k. Koszty wyposażenia jednorazowego używanego do zabiegów w zakresie planowanym przez Zamawiającego 

Informacje/Uwagi: 

Zestawy operacyjne z 3,4 lub 5 narzędziami. Urządzenia i inny sprzęt jednorazowy dostępny tylko u producenta. 

Uśredniony koszt zestawu 7480 zł 
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l. Informacje w sprawie dodatkowego kosztu wynikającego z zastosowania ewentualnej płatności ratalnej (na okres 60 

miesięcy) 

Informacje/Uwagi: 

Kwota raty ok 260 000 zł, przy rozłożeniu na 60 miesięcy daje sumę 15 642 000,00 zł 

 

 

m. Możliwość demonstracji sprzętu w siedzibie Zamawiającego 

Informacje/Uwagi: 

Istnieje możliwość prezentacji w siedzibie Zamawiającego. Termin do ustalenia. 

W dniu 11.02.2023 firma Medtronic Poland sp z o o za pośrednictwem platformy zakupowej przekazała dodatkowe 

informacje dotyczące : 

 

 l.p. Warunki serwisowe Wypełnia wykonawca Uwagi 

1 Przeglądy okresowe 
(obejmujące dojazd i 
robociznę) w okresie 
gwarancji, min. 2 na rok 
– podać jakie są 
zalecenia producenta 

2 przeglądy w ciągu roku 
zgodnie z zaleceniem 
producenta 

 

2 Czas naprawy 
gwarancyjnej 
nieprzedłużającej okresu 
gwarancji, max. 5 [dni]. 

5 dni roboczych N/A 

3 Gwarantowany czas 
przystąpienia do 
naprawy, max. 48 [h] od 
zgłoszenia konieczności 
naprawy 

48h w dni robocze N/A 

4 Gwarantowany czas 
naprawy, max. 14 [dni] 
od daty zgłoszenia 
konieczności naprawy 

14 dni roboczych W przypadku braku konieczności 
sprowadzenia części z magazynu 
centralnego 

 
Prezentacja oferowanego systemu odbyła się w dniach 07.11.2023 r. w siedzibie Wykonawcy. 

 

1. W dniu 26.10.2023  roku zostało wysłane do  zaproszenie CMR Surgical Sp. z o.o. do udziału we Wstępnych 
Konsultacjach Rynkowych.  

2. Spotkanie w formie Konsultacji online zorganizowane zostało w dniu 27.10.2023 w godzinach 12:00-13:00 

3. W spotkaniu udział wzięli członkowie Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 275/2023  
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4. Podczas spotkania poruszone zostały następujące kwestie: 

 

Pkt 1.  

a. Opis przedmiotu zamówienia (oraz w odpowiednich przypadkach specyfikacji warunków zamówienia lub opis potrzeb i 

wymagań) 

Informacje/Uwagi: 

Konsola (180 kg) oraz 4 kolumny (100 kg każda), 2 baterie działające w każdej kolumnie podtrzymujące pracę bez 

zasilania (ok. 15 min) Konsola bez podtrzymania. 

 

 

 

 

b. Wykonalność w ramach zakładanego harmonogramu 

Informacje/Uwagi: 

brak uwag 

 

c. Oszacowanie kosztów umowy ( serwisu, szkoleń narzędzi) 

Informacje/Uwagi: 

Zdalny podgląd przez serwis w ramach gwarancji. 

 

d. Terminy dostawy i montażu 

Informacje/Uwagi: 

Uruchomienie systemu i proces szkoleniowy – 2-4 tyg. 

 

 

Pkt 2. 

a. Możliwe do zaoferowania rozwiązania w dziedzinie będącej przedmiotem zamówienia - pod kątem oczekiwanych przez 

Zamawiającego funkcjonalności 

Informacje/Uwagi: 

Najcieńsze urządzenia na rynku. 

Wszystkie funkcje mechaniczne obsługiwane ręcznie z kontrolerów w konsoli(brak pedałów) 
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b. Określenie optymalnego harmonogramu przygotowania i wdrożenia oprogramowania,  w tym: 

- możliwych terminów realizacji poszczególnych etapów, 

- określenie podziału ról i odpowiedzialności w trakcie realizacji zamówienia 

Informacje/Uwagi: 

brak uwag 

 

 

c. Określenie wszystkich czynników wpływających na ostateczny koszt zamówienia 

Informacje/Uwagi: 

W cenie szkolenie 2 zespołów(1 zespół: 2 operatorów + 3 instrumentariuszki) = ok. 50 zabiegów na zespół z osobą z 

firmy wspierającą przy obsłudze sprzętu w trakcie zabiegów 

doszkolenie dodatkowego zespołu – 115 tys zł. 

 

 

d. Określenie sposobu serwisowania i wsparcia już  po wdrożeniu oprogramowania 

Informacje/Uwagi: 

Części serwisowe na terenie Polski, czas reakcji na zgłoszenie do 24 h. 

 

Do sprzętu dołączony jest, przechodzący na własność szpitala symulator do szkolenia a także trzydniowe szkolenie 

techniczne na miejscu. 

Dla każdego zespołu szkolenie 7 etapów.(ok. 4-5 tygodni) następnie zabieg próbny oraz zabiegi z Perceptorem. 

 

e. Określenie wymagań montażowych 

Informacje/Uwagi: 

1 gniazdko elektryczne, możliwość podłączenia internetu, 

 

 

f. Określenie sposobów integracji proponowanego rozwiązania z innymi systemami  i oprogramowaniem funkcjonującym 

u Zamawiającego 

Informacje/Uwagi: 

System współpracujący z infrastrukturą szpitalną, brak konieczności dodatkowych prac mających na celu dostosowanie 

pomieszczeń. 

 

 

g. Określenie możliwości zakresu modyfikacji oprogramowania przez producenta 

Informacje/Uwagi: 

brak uwag 
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h. Określenie możliwości zakresu modyfikacji oprogramowania przez Zamawiającego 

Informacje/Uwagi: 

brak uwag 

 

i. Koszty dodatkowej gwarancji ( okres 60 miesięcy) 

Informacje/Uwagi: 

Koszt rocznej gwarancji po okresie podstawowym ok. 450 000 netto, możliwość rozszerzenia gwarancji maksymalnie do 7 

lat. 

 

j. Koszty i sposób sterylizacji narzędzi 

Informacje/Uwagi: 

Narzędzia wielokrotnego użytku(3-6 użyć), standardowa sterylizacja parowa(20 min czas suszenia), zapewnienie dojścia 

wody do prowadnic wewnętrznych podczas suszenia. 

 

 

k. Koszty wyposażenia jednorazowego używanego do zabiegów w zakresie planowanym przez Zamawiającego 

Informacje/Uwagi: 

Zestaw 4-6 narzędzi + obłożenia, koszt ok. 3 700 netto 

 

 

l. Informacje w sprawie dodatkowego kosztu wynikającego z zastosowania ewentualnej płatności ratalnej (na okres 60 

miesięcy) 

Informacje/Uwagi: 

Kwota raty przy rozłożeniu zakupu na 60 miesięcy: 33 433,27 EUR(ok 150 tys zł) 

Propozycja leasingu operacyjnego, przy otwarciu na inne opcje 

 

m. Możliwość demonstracji sprzętu w siedzibie Zamawiającego 

Informacje/Uwagi: 

Istnieje możliwość prezentacji sprzętu w Szpitalu lub na sali demonstracyjnej w Katowicach. 
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Prezentacja oferowanego systemu odbyła się w dniach 22.11.-24.11.2023 w siedzibie Zamawiającego. 

 

Podsumowanie Wstępnych Konsultacji Rynkowych 

Zamawiający informuje, że przy przygotowywaniu specyfikacji warunków zamówienia wykorzysta uzyskane od Wyko-
nawców informacje dotyczące, m.in. parametrów technicznych, kosztów serwisu oraz kosztów narzędzi niezbędnych 
do zabiegów. 

Wymagania Zamawiającego związane z funkcjonalnościami systemu, będą ostatecznie opisane w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego, które zostanie opublikowane zgodnie z ustawą Pzp.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż celem zapobieżenia zakłóceniu konkurencji:  

- niniejszy protokół z wstępnych konsultacji rynkowych zostanie udostępniony do wiadomości publicznej na stronie 
WSS5 https://platformazakupowa.pl/ w celu zapewnienia przejrzystości w przyszłym postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia w sprawie wyboru Wykonawcy/Wykonawców. 

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie wyznaczony odpowiednio dłuższy termin składania ofert, aby 
zrównać szanse Wykonawców i umożliwić zapoznanie się z niniejszym protokołem ze wstępnych konsultacji rynko-
wych. 
 

Celem przeprowadzanych konsultacji było uzyskanie informacji w zakresie dostępnych na rynku  

 

W trakcie konsultacji Zapraszający nie przekazał Uczestnikowi żadnych informacji, które mogłyby powodować naru-

szanie zasady uczciwej konkurencji w potencjalnym postępowaniu.  

 

/podpisano w oryginale/ 

Dyrektor ds. Ekonomicznych i Zarządzania Majątkiem 

Agnieszka Kozak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sporządził: Tomasz Świtaj  

 
 
 


