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Milicz, dnia 14.09.2022r. 
Zamawiający: 
Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 
ul. Grzybowa 1 
56-300 Milicz 
            

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ 
 
Dostawa materiałów jednorazowych dla Milickiego Centrum Medycznego .           

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, 
wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
 
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytania z dnia 09.09.2022  
 
Dotyczy: MCM/WSM/ZP19/2022, Pakiet nr 8, Pozycja 1 i 2 
Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wprowadzany 
metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada 
znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką 
zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie 
zacisku.  Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15 cm i 20cm  w gotowych zestawach w skład 
których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  
strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i 
długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem 
umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 
12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie 
cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu. 
Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie 
 
Dotyczy: MCM/WSM/ZP19/2022, Pakiet nr 8, Pozycja 3  
Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych pediatrycznych dwuświatłowy 
wprowadzany metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. 
Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z 
miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  
Zestaw o przekroju 4Fr o długości 8cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w 
szczególności: igła wprowadzająca introduktora,  strzykawka o pojemności 3ml, skalpel, 
prowadnica Nitinolowa typu ‘J’  oraz rozszerzacz naczyniowy. Produkt sterylny z oznakowaniem 
przepływów na opakowaniu. 
Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie 
 
Dotyczy: MCM/WSM/ZP19/2022, Pakiet nr 8, Pozycja 4 i 5 
Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wprowadzany 
metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada 
znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką 
zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie 
zacisku.  Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15 cm i 20cm  w gotowych zestawach w skład 
których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  
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strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i 
długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem 
umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 
12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie 
cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu. 
Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie 
 
Dotyczy: MCM/WSM/ZP19/2022, Pakiet nr 8, Pozycja 6 
Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych pediatrycznych dwuświatłowy 
wprowadzany metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. 
Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z 
miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  
Zestaw o przekroju 5Fr o długości 13cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w 
szczególności: igła wprowadzająca introduktora,  strzykawka o pojemności 3ml, skalpel, 
prowadnica Nitinolowa typu ‘J’  oraz rozszerzacz naczyniowy. Produkt sterylny z oznakowaniem 
przepływów na opakowaniu. 
Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie 
 
Dotyczy: MCM/WSM/ZP19/2022, Pakiet nr 42, Pozycja 1-2 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystostomii nadłonowej dostarczany z pojedynczym 
cewnikiem poliuretanowym typu ‘J’ o przekroju 12Fr i 14Fr. Zestaw zawiera w szczególności 
podzielną kaniulę metalową wykonaną ze stali nierdzewnej o długości 120mm do nakłucia 
nadłonowego , cewnik z prostownikiem, skalpel #11, skrzydełka mocujące, zawór oraz worek na 
mocz.  
Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie 
 
Dotyczy: MCM/WSM/ZP19/2022, Pakiet nr 49, Pozycja 1-2 
Czy Zamawiający dopuści cewnik do przezskórnej nefrotomii o przekroju 6Fr, 8Fr i 12Fr i 
długości 30cm,  wykonany z poliuretanu przez co zapewnia wygodę pacjenta. Boczne otwory 
zapewniają maksymalny odpływ.  Zestaw dostarczany jest z elementami niezbędnymi, 
dostosowanymi do siebie i ułatwiającymi bezpieczne stosowanie produktu. W skład zestawu 
wchodzi między innymi: cewnik typu Pigtail, prowadnik o długości 100cm z rdzeniem 
nitinolowym z PTFE z zakończeniem typu ‘J’ , który zapewnia elastyczność i zabezpiecza przed 
pęknięciem, dren łączący, trokar do nakłuwania (kaniula), igła punkcyjna 18G o długości 25cm 
oraz igła Chiba 22G o długości 20cm, rozszerzacze powięzi w rozmiarach 6Fr- 10Fr o długości 
20cm każdy, skalpel #11 oraz skrzydełka mocujące cewnik. 
Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie 
 
Pytania z dnia 13.09.2022  
 
Czy Zamawiający w pakiecie 44 pozycje 1,2 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy 
wysokoprzepływowy (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami 
prostymi lub zagiętymi o średnicy i 11 Fr długościach: dla pozycji 1 – długość 20 cm ramiona 
proste dla pozycji 2 – długość 15 cm, 17,5 cm ramiona zagięte? Charakterystyka cewnika: - 
termoplastyczny poliuretan Tecoflex - radiocieniujący szaft cewnika - końcówka bez bocznych 
otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu - przednie otwory zmniejszające ryzyko 
powstawania zakrzepów – obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia 
skóry - zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed 
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wyślizgnięciem się - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość - kompatybilny z MRI - odporna 
na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką 
elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, 
która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg - igła wprowadzająca 18G - 
rozszerzadło - nasadki iniekcyjne Luer Lock - wyprodukowany w Niemczech  
Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu Pliki dołączone do wiadomości: Folder High 
Flow family_pol.pdf 
 
Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, jednak wyłącznie w zakresie 
cewnika z ramionami prostymi 
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