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Załącznik nr 2a do SWZ

Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych

Zadanie (część) nr 1
	Lp.
	Parametr wymagany
	Warunek graniczny (wymagany)
	Spełnienie warunków

	
	
	Tak/Nie
	Tak/Nie [podać opis oferowanych parametrów]

	1
	Analizator i jego części składowe fabrycznie nowe
	Tak
	 

	2
	Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2,
	Tak
	 

	3
	Parametry wyliczane: HCO3- act ( aktualne stężenie wodorowęglanów), BE(B (nadmiar zawartości zasad we krwi), ctCO2 (całkowita zawartość dwutlenku węgla), O2Sat (wysycenie hemoglobiny tlenem), 
	Tak
	 

	4
	Objętość próbki dla całego panelu badań nie większa niż 95 ul
	Tak
	 

	5
	Opcja automatycznej mikropróbki (objętość max 50ul)
	Tak
	 

	6
	Możliwość oznaczania we krwi pełnej i płynach dializacyjnych.
	Tak
	 

	7
	Podawanie próbek bez adapterów, bezpośrednio ze strzykawek i kapilar.
	Tak
	 

	8
	Detektor pęcherzyków powietrza.
	Tak
	 

	9
	Widoczny,  podświetlany pojedynczy  tor pomiarowy próbki z jedna elektrodą referencyjną.
	Tak
	 

	10
	Możliwość manualnego przesuwu próbki w torze pomiarowym.
	Tak
	 

	11
	Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa
	Tak
	 

	12
	Krótki czas kalibracji- 1 punktowa max. 2,5 minuty
	Tak
	 

	13
	Gazy kalibracyjne w butlach wbudowanych w aparat
	Tak
	 

	14
	Elektrody bezmembranowe, wymieniane oddzielnie, zależne od zużycia.
	Tak
	 

	15
	Oprogramowanie w języku polskim
	Tak
	 

	16
	Bezpłatna instalacja i szkolenie dotyczące obsługi analizatora
	Tak
	 

	17
	Dostarczenie podczas instalacji oryginalnej instrukcji obsługi w języku polskim
	Tak
	 

	
	
	
	

	18
	Wszystkie odczynniki i materiały eksploatacyjne pochodzące od jednego producenta.
	Tak
	 

	
	
	
	

	19
	Dostępny tryb gotowości, umożliwiający oszczędzanie odczynników w czasie gdy analizator nie wykonuje próbek
	Tak
	 

	
	
	
	

	20
	Możliwość korygowania wyników do temperatury ciała pacjenta
	Tak
	 

	
	
	
	

	21
	Analizator  współpracuje z siecią informatyczną LIS poprzez złącze RS232
	Tak
	 



Zadanie (część) nr 2
	Lp.
	Parametr wymagany
	Warunek graniczny (wymagany)
	Spełnienie warunków

	
	
	Tak/Nie
	Tak/Nie [podać opis oferowanych parametrów]

	1
	Analizator do oznaczania jonów  Na, K, CL w krwi pełnej, osoczu,
	TAK
	 

	
	surowicy, moczu. Analizator nowy. Rok produkcji nie wcześniej niż 2018
	
	

	2
	Możliwość wykonania oznaczeń zarówno ze strzykawki, kapilary bez stosowania adapterów, probówki.
	TAK
	 

	3
	Pomiar metodą potencjometrii. Elektrody całkowicie bezobsługowe.
	TAK
	 

	4
	Analizator wyposażony w detektor pęcherzyków powietrza.
	TAK
	 

	5
	Mała objętość próbki: krew, osocze, surowica - 55ul, mocz -300ul
	TAK
	 

	6
	Analizator pracujący w oparciu o zamknięty moduł zawierający wszystkie odczynniki i zbiornik na ścieki.
	TAK
	 

	
	
	
	

	7
	Kalibracje wykonywane automatycznie. Analizator stale monitoruje poziom odczynnika i ścieków.
	TAK
	 

	8
	Flagowanie wyników znajdujących się poza zakresami  normalnym i krytycznymi
	TAK
	 

	9
	Automatyczne lub programowane przechodzenie do rodzaju pracy standby – tryb oszczędzania odczynnika
	TAK
	 

	10
	Pamięć co najmniej 50 wyników pacjentów 
	TAK
	 

	11
	Analizator  współpracuje z siecią informatyczną LIS poprzez złącze RS232
	TAK
	 

	12
	Analizator wyposażony w samoooczysczającą  się sondę próbek.
	TAK
	 

	
	
	
	

	13
	Krótki czas pomiaru – z krwi pełnej, osocza, surowicy do 35 s
	TAK
	 

	
	
	
	

	14
	Analizator wyposażony w detektor pęcherzyków powietrza
	TAK
	 

	
	
	
	



Uwaga! W kolumnie „Warunek graniczny (wymagany)” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola „Spełnienia warunku (tak/nie) oraz opis oferowanych parametrów” powoduje odrzucenie oferty

WYMAGANE WARUNKI DODATKOWE							
1. Analizatory podłącza dostawca sprzętu na własny koszt do systemu informatycznego szpitali firmy KAMSOFT
2. Coroczne przeglądy analizatorów wraz z częściami zużywalnymi obciążają Wykonawcę.
3. Paszporty techniczne dostarczone wraz z analizatorem. Dostawca analizatorów pilnuje terminu przeglądu sprzętu co odnotowuje w paszporcie technicznym.
4. Czas reakcji serwisu w przypadku awarii to maksymalnie 72 godziny od zgłoszenia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia prospektów oraz instrukcji obsługi w języku polskim analizatorów przy ich dostawie.						
6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia personelu laboratorium w ciągu 2 dni roboczych po uzgodnieniu terminów.
7. Na wniosek zamawiającego wykonawcy są zobowiązani do dostarczenia próbek oferowanego towaru.
8. Oferowany towar musi posiadać aktualne atesty, które należy dostarczyć na wniosek zamawiającego.
9. Zamówienie realizowane pisemnie lub telefonicznie w ciągu 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia.
10. Dostawa do laboratorium.

Specyfikacja Warunków Zamówienia
3

