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PARAMETRY ANALIZATORA

Dzierżawa głównego analizatora hematologicznego wraz z aparatem pomocniczym 
5 DIFF
	Analizator hematologiczny 5Diff główny
	

	Producent / Firma: …………………………………………………………………….
	

	Oferowany model, typ: ………………………………………………………………..
	

	Rok produkcji - …………………….. 
	
	

	 Analizator hematologiczny 5Diff pomocniczy
	

	Producent / Firma: …………………………………………………………………….
	

	Oferowany model, typ: ………………………………………………………………..
	

	Rok produkcji - …………………….. 
	
	


	CECHY ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO 
	

	

	Lp.
	Parametry graniczne


	Należy uzupełnić wpisując w tabelę  "TAK" lub

"NIE"

	1
	Analizator o budowie kompaktowej, zbudowany z dwóch jednostek (modułów) połączonych automatycznym podajnikiem;

- aparaty połączone z LIS LAB3000 

- data produkcji nie wcześniej niż 2020 r.
	

	2
	Wydajność minimum 150 oznaczeń / godz. w CBC, DIFF
	

	3
	Analizator współpracujący z wszystkimi dostępnymi na rynku polskim rodzajami probówek lub zapewnienie stosownych adapterów.
	

	4
	Aparat posiadający co najmniej dwa niezależne tory podawania próbki: automatyczny (tryb zamknięty) i manualny (tryb zamknięty lub otwarty).
	

	5
	Analizator wyposażony w automatyczny podajnik na minimum 100 próbek oczekujących, z funkcją ciągłego dokładania nowych statywów.
	

	6
	Automatyczne mieszanie próbki.
	

	7
	Parametry obecne na wyniku: WBC, 6-parametrowy rozdział krwinek białych wyrażony w # i % (neutrofile, eozynofile, bazofile, monocyty, limfocyty), oraz  RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, PDW, PCT, P-LCR, MPV, IG(#,%), NRBC(#,%), odsetek mikrocytów
	

	8
	Analizator rozdziela WBC na 6 populacji przy wykorzystaniu technologii fluoroscencyjnej cytometrii przepływowej z użyciem światła lasera półprzewodnikowego
	

	9
	Jeden z modułów oznacza i raportuje na wyniku parametry takie jak: RET (# ,%), RET-He, LFR, MFR, HFR, IRF. Parametry RET oznaczane są automatycznie z próbki pierwotnej bez wstępnego przygotowywania poza analizatorem oraz przesyłane do laboratoryjnego systemu informatycznego.
	

	10
	Jeden z modułów wyposażony jest w dedykowany, osobny tryb do oznaczania płynów z jam ciała w tym:  płyn surowiczy i mózgowo-rdzeniowy, bez żadnych dodatkowych procedur przygotowawczych poza tą jaką jest stosowana w rutynowych oznaczeniach hematologicznych. Minimalne parametry posiadające status IVD i raportowane na wyniku WBC-BF, RBC-BF, MN (%,#), PMN (%,#),TC-BF oraz przesyłane do laboratoryjnego systemu informatycznego
	

	11
	Flagowanie wyników patologicznych razem z komunikatami opisującymi podstawowe patologie, np.: mikrocytozy, hypochromii, blastów, atypowych limfocytów, niedojrzałych granulocytów, agregatów płytkowych, dużych trombocytów.
	

	12
	Oznaczanie retikulocytów i NRBC z wykorzystaniem fluorescencyjnej cytometrii przepływowej. Automatyczna korekta WCB w przypadku obecności erytroblastów we wszystkich trybach pracy.
	

	13
	Analizator posiada dodatkową metodę pomiarową umożliwiającą wiarygodną weryfikację podstawowego oznaczenia PLT w przypadku występowania w próbce mikrocytów, fragmentocytów, płytek olbrzymich. Uzyskany wynik PLT raportowany na wyniku i przesyłany do laboratoryjnego systemu informatycznego.
	

	14
	Objętość aspirowanej próbki w każdym z dostępnych trybów pracy max 90 µl.
	

	15
	 Minimalna liniowość (uzyskana bez wstępnego rozcieńczenia, jako pierwszy pomiar):
WBC

0 - 400 x 103 /µl
RBC

0 - 8 x 106 /µl
HGB

0 - 25 g/dl
PLT

0 - 5 000 x 103 /µl

	

	16
	Parametry mierzone (nie wyliczane): RBC, HGB, PLT, HCT, WBC
	

	17
	Analizator posiada dedykowany tryb do pomiaru i weryfikacji próbek patologicznych (nieprawidłowości układu WBC), umożliwiający różnicowanie zmian o charakterze reaktywnym i złośliwym oraz umożliwiający ocenę stanu układu odpornościowego.
	

	18
	Możliwość oznaczania liczby limfocytów reaktywnych i syntetyzujących przeciwciała.
	

	19
	Możliwość oceny reaktywności i ziarnistości granulocytów. 
	

	20
	Kontrola poziomu odczynników wraz z graficzną informacją o poziomie ich zużycia. Opakowania zaopatrzone w kody RF do automatycznego wczytywania na pokładzie.
	

	21
	Automatyczne czyszczenie igły pobierającej krew.
	

	22
	Archiwizowanie danych minimum 90 000 wyników w tym dane numeryczne oraz graficzne dla każdego wyniku.
	

	23
	Możliwość automatycznego przeszukiwania bazy danych w celu odnalezienia i porównania wyników wybranego pacjenta.
	

	24
	Wbudowany system kontroli jakości: wykresy Levy – Jenningsa, średnie ruchome Bula z graficzną prezentacją i statystyczną oceną wyników kontroli.
	

	25
	Współpraca analizatora z siecią komputerową (dwukierunkowo). Wykonawca podłączy na swój koszt oba analizatory do istniejącej laboratoryjnej sieci informatycznej
	

	26
	W zestawie do analizatora: drukarka laserowa, czytnik kodów kreskowych i UPS oraz komputer zewnętrzny.
	

	27
	Wykonawca zapewni udział Zamawiającego w kontroli międzynarodowej Randox (Hematologia 12 parametrów) i Labquality (5-częściowy rozdział leukocytów i retikulocytów automatycznie z częstotliwością ustaloną przez organizatora porównań międzylaboratoryjnych) przez cały okres trwania umowy (na koszt Wykonawcy)
	

	28
	Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość udziału w zewnętrznej kontroli jakości on-line, opartej o materiał do kontroli codziennej, wysyłany automatycznie bezpośrednio z analizatora, dający możliwość uzyskania raportów miesięcznych oraz certyfikatu uczestnictwa.
	

	29
	Wykonawca zapewni serwis producencki (bez podwykonawców) na okres obowiązywania umowy, zgodnie z zaleceniami i potrzebami Laboratorium oraz moduł zdalnego dostępu w celu wsparcia technicznego i merytorycznego. 
	

	30
	Instrukcja w języku polskim - dostarczona w dniu instalacji analizatora oraz wbudowana w analizator.
	

	31
	Wykonawca zapewni szkolenie pracowników laboratorium w obsłudze analizatora i interpretacji wyników, przez cały okres trwania umowy, zgodnie z potrzebami laboratorium
	

	32
	Wykonawca zapewni jako wyposażenie dodatkowe mikroskop do analizy preparatów hematologicznych
	

	33
	Wykonawca zapewni dostosowanie miejsca pod analizator w postaci odpowiedniego stołu.
	

	34
	Wykonawca zapewni jako wyposażenie dodatkowe mieszadło hematologiczne (do przygotowywania próbek do analizy)
	


	Uwaga::oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania i oceny.
	

	Analizatory muszą być gotowe do pracy  i zawierać wszystkie niezbędne części.
	
	


	PARAMETRY OCENIANE
	TAK/ NIE

	Oznaczenie min. 3 rodzajów płynów (płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn z opłucnej, płyn z otrzewnej) i min.5 parametrów
	TAK – 1 pkt

NIE – 0pkt 

	Analizator oznacza i raportuje na wyniku parametry MicroR i MacroR oraz przesyła je do laboratoryjnego systemu informatycznego
	TAK – 1 pkt

NIE – 0pkt



	Materiał kontrolny wspólny dla parametrów krwi obwodowej i retikulocytów
	TAK – 1 pkt

NIE – 0pkt 


Maksymalna punktacja – 3 pkt
Oryginalny opis analizatora/ów dla potwierdzenia proponowanych kryteriów



