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Znak sprawy: ZP/220/78/23

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SWZ
ZADANIE NR 1:

	Lp.
	Opis parametrów
	Parametry wymagane
	Parametry punktowane
	Parametry oferowane

(wypełnia Wykonawca)

	Dostawa sprzętu labolatoryjnego do zadania nr 1  

	I. 
	Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem i zestawem rotorów - 3 sztuki

	1.
	Parametry ogólne
	
	
	

	1.1.
	Obroty nastawne minimum od 90 do 18 000 obrotów na minutę
	TAK,

podać
	
	

	1.2.
	Przeciążenie nastawne do minimum 30 000 x g
	TAK
	
	

	1.3.
	Bezobsługowy silnik indukcyjny, wyświetlacz LCD, pamięć 99 programów eksploatacyjnych, regulacja RPM/RCF
	TAK
	
	

	1.4.
	Rotor horyzontalny 4 x 200ml  
	TAK/NIE
	TAK-5 pkt

NIE - 0 pkt
	

	1.5.
	Pojemnik 200ml (średnica 57/100mm) (4 sztuki)
	TAK
	
	

	1.6.
	Wkładka redukcyjna na probówki 7 x 1,6÷7ml do systemówzamkniętych(4 sztuki)
	TAK
	
	

	1.7.
	Wkładka redukcyjna na probówki 7 x 7÷11ml do systemówzamkniętych(4 sztuki) 3 zestawy
	TAK
	
	

	1.8.
	Rotor kątowy 24 x 2/1,5ml, z hermetycznie uszczelnioną pokrywą [kąt 45°] [max RPM/RCF 18 000rpm/30 065xg, 1 sztuka
	TAK
	
	

	2.
	Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie
	
	
	

	2.1.
	Producent
	TAK,

Podać
	
	

	2.2.
	Model/nazwa produktu *
	TAK,

Podać
	
	

	3.3.
	Nazwa Katalogowa *
	TAK,

Podać
	
	

	II. 
	Miniwirówka laboratoryjna z rotoem - 3 sztuki
	
	
	

	1.
	Parametry ogólne
	
	
	

	1.1.
	Maksymalne obroty nastawne do minimum 13.400 obrotów/minutę - 12.100 x g 


	TAK
	
	

	1.2.
	Bezobsługowy silnik indukcyjny
	TAK
	
	

	1.3.
	Wyświetlacz LCD
	TAK
	
	

	1.4.
	Wymiary nie większe niż: 23 x 24 x 12 cm

	TAK
	
	

	1.5.
	Rotor z aluminium, 12 x 1,5/2,0 ml z pokrywą stalową, kąt 45(

	TAK
	
	

	1.6.
	Czas rozpędzania do maksymalnych obrotów - 13 sekund,


	TAK
	
	

	1.7.
	Czas hamowania z maksymalnych obrotów - 12 sekund,


	TAK
	
	

	1.8.
	Wyłącznik czasowy nastawny do 30 minut,


	TAK
	
	

	1.9.
	Waga do 4,3kg


	TAK
	
	

	2.
	Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie
	
	
	

	2.1.
	Producent
	TAK,

Podać
	
	

	2.2.
	Model/nazwa produktu *
	TAK,

Podać
	
	

	2.3.
	Nazwa Katalogowa *
	TAK,

Podać
	
	

	III. 
	Wirówka laboratoryjna uniwersalna   - 1 sztuka
	
	
	

	1.
	Parametry ogólne
	
	
	

	1.1.
	Obroty nastawne minimum od 90 do 6 000 obrotów na minutę
	TAK
	
	

	1.2.
	Przeciążenie nastawne do minimum 4 800 x g
	TAK
	
	

	1.3.
	Bezobsługowy silnik indukcyjny, wyświetlacz LCD, pamięć 100 programów eksploatacyjnych, regulacja RPM/RCF
	TAK
	
	

	1.4.
	Rotor z koszami uchylnymi i adaptery
	TAK
	
	

	1.5.
	Zliczanie czasu od naciśnięcia klawisza start lub od osiągnięcia zadanej prędkości
	TAK
	
	

	1.6.
	Zliczanie czasu rosnąco lub malejąco
	TAK
	
	

	1.7.
	Rotor stałokątowy z 24 tulejami/adapteramido probówek 15 ml
	TAK
	
	

	2.
	Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie
	
	
	

	2.1.
	Producent
	TAK,

Podać
	
	

	2.2.
	Model/nazwa produktu *
	TAK,

Podać
	
	

	2.3.
	Nazwa Katalogowa *
	TAK,

Podać
	
	

	III
	Warunki instalacji, serwisu i gwarancji
	
	
	

	1.
	Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 r.
	TAK
	
	

	2.
	Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) wykonywane w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta (częstotliwość, zakres czynności) – zgodnie z wymogami producenta, testy bezpieczeństwa
	TAK,

dostarczyć podczas odbioru oświadczenie o wymaganych przez producentach przeglądach technicznych i częstotliwości ich wykonywania
	
	

	3.
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej
	TAK,

dostarczyć podczas odbioru
	
	

	4.
	Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP oferowanego sprzętu zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz. 974)

- deklaracji zgodności, 

- certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną (jeśli dotyczy), 

- kopii powiadomienia lub zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 
	TAK,

dostarczyć podczas odbioru
	
	

	5.
	Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, faks
	TAK,

dostarczyć podczas odbioru
	
	

	6.
	Dostarczenie oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy serwisu posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy lub potwierdzenie przez producenta odbycia wymaganych szkoleń serwisowych wystawionych na Wykonawcę.
	TAK,

dostarczyć podczas odbioru
	
	


„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;

Niniejszym oświadczam, iż oferowany sprzęt posiada parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 


................................................................

        /podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do         

       reprezentowania Wykonawcy/

Znak sprawy: ZP/220/78/23

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SWZ

ZADANIE NR 2:
	Lp.
	Opis parametrów
	Parametry wymagane
	Parametry punktowane
	Parametry oferowane

(wypełnia Wykonawca)

	Dostawa sprzętu labolatoryjnego do zadania nr 2 

	I. 
	Pipety automatyczne z regulowaną pojemnością 16 sztuk
	
	
	

	1.
	Parametry ogólne
	
	
	

	1.1.
	Pipeta autoklawowalna w całości z pojedynczym przyciskiem służącym do: pipetowania, nastawiania objętości i zrzucania końcówek 
	TAK
	
	

	1.2.
	Czteropozycyjne okienko cyfrowe nastawionej objętości
	TAK
	
	

	1.3.
	Dodatkowe okienko cyfrowe do przestawienia wskazań pipety na ciecz inną niż woda i możliwość powrotu do ustawień fabrycznych bez potrzeby rekalibracji
	TAK / NIE
	TAK - 5 pkt

NIE - 0 pkt
	

	1.4.
	Wbudowany chip RFID z pamięcią historii serwisowej pipety
	TAK / NIE
	TAK - 5 pkt

NIE - 0 pkt
	

	1.5.
	Blokada nastawionej objętości w postaci przycisku
	TAK
	
	

	1.6.
	Zestaw zawiera

10-100 ul - 4 sztuki

20-200 ul - 3 sztuki

100-1000 ul - 4 sztuki

2-20 ul - 2 sztuki

0,5-10 ul - 2 sztuki

0,1-2,5 ul - 1 sztuki

Statyw karuzelowy - 4 sztuki
	TAK
	
	

	2.
	Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie
	
	
	

	2.1.
	Producent
	TAK,

Podać
	
	

	2.2.
	Model/nazwa produktu *
	TAK,

Podać
	
	

	2.3.
	Nazwa Katalogowa *
	TAK,

Podać
	
	

	II
	Warunki instalacji, serwisu i gwarancji
	
	
	

	1.
	Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 r.
	TAK
	
	

	2.
	Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) wykonywane w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta (częstotliwość, zakres czynności) – zgodnie z wymogami producenta, testy bezpieczeństwa
	TAK,

dostarczyć podczas odbioru oświadczenie o wymaganych przez producentach przeglądach technicznych i częstotliwości ich wykonywania
	
	

	3.
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej
	TAK,

dostarczyć podczas odbioru
	
	

	4.
	Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, faks
	TAK,

dostarczyć podczas odbioru
	
	

	5.
	Dostarczenie oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy serwisu posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy lub potwierdzenie przez producenta odbycia wymaganych szkoleń serwisowych wystawionych na Wykonawcę.
	TAK,

dostarczyć podczas odbioru
	
	


„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;

Niniejszym oświadczam, iż oferowany sprzęt posiada parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 


................................................................

        /podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do         

       reprezentowania Wykonawcy/

Znak sprawy: ZP/220/78/23

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SWZ

ZADANIE NR 3:
	Lp.
	Opis parametrów
	Parametry wymagane
	Parametry punktowane
	Parametry oferowane

(wypełnia Wykonawca)

	Dostawa sprzętu labolatoryjnego.

	I. 
	Termocykler gradientowy z podwójnym blokiem grzewczym  - 1 sztuka
	
	
	

	1.
	Parametry ogólne
	
	
	

	1.1.
	Możliwość zastosowania wszystkich dostępnych na rynku materiałów eksploatacyjnych do PCR (probówki, płytki etc.) dzięki automatycznemu dostosowywaniu wysokości zamknięcia pokrywy
	TAK / NIE
	TAK-5 pkt

NIE - 0 pkt
	

	1.2.
	Intuicyjne programowanie graficzne do sterowania dwoma blokami z jednego termocyklera
	TAK
	
	

	1.3.
	Możliwość podłączenia do sieci i wysyłania raportu po zakończonej reakcji pocztą elektroniczną
	TAK
	
	

	1.4.
	Każdy z termocyklerów wyposażony w blok 96 x 0,2 ml probówek PCR, 1 płytka PCR 8 x 12, 71 x 0,5 probówek PCR 
	TAK
	
	

	1.5.
	Jeden z bloków termocyklerów wyposażony w funkcję gradient o rozpiętości 1-20°C
	TAK
	
	

	1.6.
	Trzy zakresy kontroli temperatury: szybki, standardowy i bezpieczny
	TAK
	
	

	1.7.
	Zakres temperatury grzania pokrywy: 37-110°C
	TAK
	
	

	1.8.
	Homogeniczność bloku: w zakresie 20-72°C ≤±0,3°C, przy 95°C≤±0,4°C
	TAK
	
	

	1.9.
	Szybkość grzania: 3°C/s
	TAK
	
	

	1.10.
	Szybkość chłodzenia: 2°C/s
	TAK
	
	

	2.
	Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie
	
	
	

	2.1.
	Producent
	TAK,

Podać
	
	

	2.2.
	Model/nazwa produktu *
	TAK,

Podać
	
	

	2.3.
	Nazwa Katalogowa *
	TAK,

Podać
	
	

	II
	Warunki instalacji, serwisu i gwarancji
	
	
	

	1.
	Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 r.
	TAK
	
	

	2.
	Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) wykonywane w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta (częstotliwość, zakres czynności) – zgodnie z wymogami producenta, testy bezpieczeństwa
	TAK,

dostarczyć podczas odbioru oświadczenie o wymaganych przez producentach przeglądach technicznych i częstotliwości ich wykonywania
	
	

	3.
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej
	TAK,

dostarczyć podczas odbioru
	
	

	4.
	Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, faks
	TAK,

dostarczyć podczas odbioru
	
	

	5.
	Dostarczenie oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy serwisu posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy lub potwierdzenie przez producenta odbycia wymaganych szkoleń serwisowych wystawionych na Wykonawcę.
	TAK,

dostarczyć podczas odbioru
	
	


„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;

Niniejszym oświadczam, iż oferowany sprzęt posiada parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 


................................................................

        /podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do         

       reprezentowania Wykonawcy/

Znak sprawy: ZP/220/78/23

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SWZ

ZADANIE NR 4:
	Lp.
	Opis parametrów
	Parametry wymagane
	Parametry punktowane
	Parametry oferowane

(wypełnia Wykonawca)

	Dostawa sprzętu laboratoryjnego.

	I. 
	Kalkulator DNA / RNA (spektrofotometr) - 1 sztuka
	
	
	

	1.
	Parametry ogólne
	
	
	

	1.1.
	Minimalna objętość próbki: 1.0 μL
	TAK
	
	

	1.2.
	Limit Detekcji:
2.0 ng/μL (1.6 ng/μL) dsDNA (RNA)
0.06 mg/mL (0.03 mg/mL) BSA (lgG)

	TAK
	
	

	1.3.
	Maksymalne stężenie:
1,500 ng/μL (1,200 ng/μL) dsDNA (RNA)
45 mg/mL (21 mg/mL) BSA (lgG)
	TAK
	
	

	1.4.
	Czas pomiaru i analizy danych: ≤ 5 sekund

	TAK
	
	

	1.5.
	Precyzja pomiaru absorbancji: Typowo: 0.002 A (droga optyczna 1.0 mm) lub 1%CV

	TAK
	
	

	1.6.
	Długość fali:
Zakres: 230 nm, 260 nm, 280 nm
Dokładność: ±1 nm
	TAK
	
	

	1.7.
	Ekran dotykowy
	TAK
	
	

	2.
	Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie
	
	
	

	2.1.
	Producent
	TAK,

Podać
	
	

	2.2.
	Model/nazwa produktu *
	TAK,

Podać
	
	

	2.3.
	Nazwa Katalogowa *
	TAK,

Podać
	
	

	II. 
	Vortex labolatoryjny - 8 sztuk
	
	
	

	1.
	Parametry ogólne
	
	
	

	1.1.
	Zakres kontroli prędkości 500-3000 obr./min
	TAK
	
	

	1.2.
	moduł wytrząsania dla jednej probówki od 0,2 mL do 50 mL
	TAK
	
	

	1.3.
	maksymalna objętość wytrząsania 30 mL, orbita 4 mm
	TAK
	
	

	1.4.
	wymiary nie większe niż 9 x 15 x 8 cm
	TAK
	
	

	2.
	Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie
	
	
	

	2.1.
	Producent
	TAK,

Podać
	
	

	2.2.
	Model/nazwa produktu *
	TAK,

Podać
	
	

	2.3.
	Nazwa Katalogowa *
	TAK,

Podać
	
	

	III. 
	Wytrząsarka z inkubacją 2 płytek ELISA - 1 sztuka
	
	
	

	1.
	Parametry ogólne
	
	
	

	1.1.
	Zakres ustawiania temperatury: +25°C do +60°C (+5°C powyżej temp. otoczenia do +60°C) 
	TAK
	
	

	1.2.
	stabilność́ temperatury ±0,1°C
	TAK
	
	

	1.3.
	Jednorodność́ temperatury dla +37°C ±0,25°C
	TAK
	
	

	1.4.
	Orbita wytrząsania 2 mm
	TAK
	
	

	1.5.
	Zakres kontroli prędkości: 250 do 1200obr./min
	TAK
	
	

	1.6.
	Cyfrowe ustawianie czasu: 1 min do 96 godz. (krok co 1 min) / tryb pracy ciągłej
	TAK
	
	

	1.7.
	Wyświetlacz LCD
	TAK / NIE
	TAK-5 pkt

NIE - 0 pkt
	

	2.
	Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie
	
	
	

	2.1.
	Producent
	TAK,

Podać
	
	

	2.2.
	Model/nazwa produktu *
	TAK,

Podać
	
	

	2.3.
	Nazwa Katalogowa *
	TAK,

Podać
	
	

	IV. 
	Łaźnia wodna z wytrząsaniem i kompletem sterlaży - 3 sztuki
	
	
	

	1.
	Parametry ogólne
	
	
	

	1.1.
	Sterowana mikroprocesorowo łaźnia wodna
	TAK
	
	

	1.2.
	Pojemność 4 litry
	TAK / NIE
	TAK-5 pkt

NIE - 0 pkt
	

	1.3.
	Zakres temperatury: +25°C do +100°C (krok co 1°C) (+5°C powyżej temp. otoczenia do +100°C)stabilność temperatury: ±0,1°C
	TAK
	
	

	1.4.
	Jednorodność temperatury dla 37°C - ±0,1°C
	TAK
	
	

	1.5.
	Zakres regulacji prędkości mieszania: 250 do 1000 obr./min
	TAK
	
	

	1.6.
	Niezależny timer z sygnałem dźwiękowym: 1 min – 96 godz. (krok co 1 min) /non-stop 
	TAK
	
	

	1.7.
	Wyświetlacz LCD
	TAK
	
	

	1.8.
	Stelaż na 5 probówek o śr. 30 mm 

Stelażna 16 probówek o śr. 16-19 mm 

Stelaż na 30 probówek o średnicy 10-13 mm 

Stelaż na 44 x 1,5/2,0 mL
	TAK
	
	

	2.
	Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie
	
	
	

	2.1.
	Producent
	TAK,

Podać
	
	

	2.2.
	Model/nazwa produktu *
	TAK,

Podać
	
	

	2.3.
	Nazwa Katalogowa *
	TAK,

Podać
	
	

	V. 
	Mobilna lampa przepływowa UV - 2 sztuki
	
	
	

	1.
	Parametry ogólne
	
	
	

	1.1.
	Dezynfekcję powietrza w obecności ludzi
	TAK
	
	

	1.2.
	Wersji przejezdna na statywie. 
	TAK
	
	

	1.3.
	Dezynfekowana kubatura 25-50 m3
	TAK
	
	

	2.
	Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie
	
	
	

	2.1.
	Producent
	TAK,

Podać
	
	

	2.2.
	Model/nazwa produktu *
	TAK,

Podać
	
	

	2.3.
	Nazwa Katalogowa *
	TAK,

Podać
	
	

	VI. 
	Dejonizator wody z lampą UV - 1 sztuka
	
	
	

	1.
	Parametry ogólne
	
	
	

	1.1.
	Urządzenie zasilane wodą wodociągową
	TAK / NIE
	TAK-5 pkt

NIE - 0 pkt
	

	1.2.
	Stopnie oczyszczania wody:prefiltr osadowy,zintegrowany moduł oczyszczania wstępnego (osadowo-węglowo-zmiękczający),odwrócona osmoza,

demineralizacja na mieszanym spektralnie czystym złożu jonowymiennym TOC
	TAK
	
	

	1.3.
	Dwuzakresowa lampa 185/254 nm,
	TAK
	
	

	1.4.
	Kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2µm
	TAK
	
	

	1.5.
	Wydajność systemu: min. 5 dm3/h
	TAK
	
	

	1.6.
	Przewodnictwo wody ultraczystej 0,055 µS/cm
	TAK
	
	

	1.7.
	Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa.


	TAK
	
	

	1.8.
	System wyposażony w pompę recyrkulacyjną oraz pompę podnoszącą ciśnienie wody zasilającej.


	TAK
	
	

	1.9.
	Punkt poboru wody ultraczystej – pierwszej klasy czystości wg PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, zgodnej z FP – punkt zaopatrzony w kran z kapsułą mikrofiltracyjną o zasięgu min. 2 m.


	TAK
	
	

	1.10.
	Prędkość poboru wody ultraczystej min. 1 dm3/min.


	TAK
	
	

	1.11.
	Ruchome, regulowane ramię mocujące punkty poboru wody – regulacja ustawień w zakresie: góra/dół, prawo/lewo, przód/tył.


	TAK
	
	

	1.12.
	System zaopatzony w zbiornik ciśnieniowy o pojemności 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej trzeciej klasy czystości.

	TAK / NIE
	TAK-5 pkt

NIE - 0 pkt
	

	2.
	Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie
	
	
	

	2.1.
	Producent
	TAK,

Podać
	
	

	2.2.
	Model/nazwa produktu *
	TAK,

Podać
	
	

	2.3.
	Nazwa Katalogowa *
	TAK,

Podać
	
	

	VII. 
	Mieszadło magnetyczne z funkcją podgrzewania - 2 sztuki
	
	
	

	1.
	Parametry ogólne
	
	
	

	1.1.
	Możliwość zmiany kierunku mieszania
	TAK
	
	

	1.2.
	Płyta grzejna wykonana ze stopu aluminium optymalnie przekazuje ciepło
	TAK
	
	

	1.3.
	Czytelny wyświetlacz LCD
	TAK
	
	

	1.4.
	Obudowa ze szkła ułatwia czyszczenie i zapewnia odporność chemiczną
	TAK
	
	

	2.
	Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie
	
	
	

	2.1.
	Producent
	TAK,

Podać
	
	

	2.2.
	Model/nazwa produktu *
	TAK,

Podać
	
	

	2.3.
	Nazwa Katalogowa *
	TAK,

Podać
	
	

	VIII. 
	Elektroniczna waga labolatoryjna - 1 sztuka
	
	
	

	1.
	Parametry ogólne
	
	
	

	1.1.
	Działka elementarna d: 0,001 g
	TAK
	
	

	1.2.
	Rozmiar szalki: 106 mm
	TAK
	
	

	1.3.
	Max zakres pomiarowy: 420 g
	TAK
	
	

	1.4.
	Wymiary: 18 x 31 x 13 cm
	TAK
	
	

	2.
	Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie
	
	
	

	2.1.
	Producent
	TAK,

Podać
	
	

	2.2.
	Model/nazwa produktu *
	TAK,

Podać
	
	

	2.3.
	Nazwa Katalogowa *
	TAK,

Podać
	
	

	IX. 
	Aparat do elektroforezy poziomej - zasilacz - 1 sztuka
	
	
	

	1.
	Parametry ogólne
	
	
	

	1.1.
	Napięcie (V): 10-300 (ustawianie co 1V)
	TAK
	
	

	1.2.
	Natężenie (mA) 10-400 (ustawianie co 1mA)
	TAK
	
	

	1.3.
	Moc maksymalna 60W
	TAK
	
	

	1.4.
	Liczba wyjść 2 pary
	TAK
	
	

	1.5.
	Możliwość ustawienia: stałe napięcie lub stała natężenie
	TAK
	
	

	1.6.
	Wymiary: 14 x 19,1 x 8,4 cm
	TAK
	
	

	2.
	Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie
	
	
	

	2.1.
	Producent
	TAK,

Podać
	
	

	2.2.
	Model/nazwa produktu *
	TAK,

Podać
	
	

	2.3.
	Nazwa Katalogowa *
	TAK,

Podać
	
	

	X. 
	Aparat do elektroforezy poziomej - zwanienki z tackami i grzebieniami - 2 sztuki
	
	
	

	1.
	Parametry ogólne
	
	
	

	1.1.
	tacka 15 x 20 cm
	TAK
	
	

	1.2.
	4 grzebienie 28-dołkowe
	TAK
	
	

	1.3.
	1mmograniczniki do tacki do wylewania żelu
	TAK
	
	

	1.4.
	paski ułatwiające nakładanie próbek
	TAK
	
	

	1.5.
	kable
	TAK
	
	

	2.
	Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie
	
	
	

	2.1.
	Producent
	TAK,

Podać
	
	

	2.2.
	Model/nazwa produktu *
	TAK,

Podać
	
	

	2.3.
	Nazwa Katalogowa *
	TAK,

Podać
	
	

	XI. 
	Densytometr z adapterem - 1 sztuka
	
	
	

	1.
	Parametry ogólne
	
	
	

	1.1.
	światło diodowe
	TAK / NIE
	TAK-5 pkt

NIE - 0 pkt
	

	1.2.
	długość fali λ=565 nm ±15 nm
	TAK
	
	

	1.3.
	zakres pomiaru 0,00-15,00 McF
	TAK
	
	

	1.4.
	McFrozdzielczość 0,01 McFdokładność (cała skala) ±3% czas pomiaru - 1 sek
	TAK
	
	

	2.
	Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie
	
	
	

	2.1.
	Producent
	TAK,

Podać
	
	

	2.2.
	Model/nazwa produktu *
	TAK,

Podać
	
	

	2.3.
	Nazwa Katalogowa *
	TAK,

Podać
	
	

	XII. 
	Mikroskop świetlny wraz z obiektywem  - 1 sztuka
	
	
	

	1.
	Parametry ogólne
	
	
	

	1.1.
	Rewolwer 4-pozycyjny 
	TAK
	
	

	1.2.
	stolik mechaniczny 143mmx132mm z uchwytem preparatów
	TAK
	
	

	1.3.
	wycentrowany fabrycznie kondensor Abbego
	TAK
	
	

	1.4.
	Tubus binokularny EZ
	TAK
	
	

	1.5.
	okulary 10x/18
	TAK
	
	

	1.6.
	Obiektywy Plan Achromat 4x/0,10/OFN18
	TAK
	
	

	1.7.
	Plan Achromat 10x/0,25/OFN18
	TAK
	
	

	1.8.
	Plan Achromat 40x/0,65/OFN18
	TAK
	
	

	1.9.
	Plan Achromat 100x/1,25 Oil/OFN18
	TAK
	
	

	2.
	Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie
	
	
	

	2.1.
	Producent
	TAK,

Podać
	
	

	2.2.
	Model/nazwa produktu *
	TAK,

Podać
	
	

	2.3.
	Nazwa Katalogowa *
	TAK,

Podać
	
	

	XIII. 
	Suszarka laboratoryjna  - 1 sztuka
	
	
	

	1.
	Parametry ogólne
	
	
	

	1.1.
	Suszarka laboratoryjna w wersji standardowej z naturalnym obiegiem powietrza
	TAK
	
	

	1.2.
	pojemność komory 56 l
	TAK / NIE
	TAK-5 pkt

NIE - 0 pkt
	

	1.3.
	obudowa z blachy malowanej proszkowo na kolor szary z nadstaką grafitową
	TAK
	
	

	1.4.
	wnętrze ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 0H18 (DIN 1.4301)
	TAK
	
	

	1.5.
	zakres temperatury od temp. otoczenia +5°C do +300°C
	TAK
	
	

	1.6.
	regulacja temperatury co 0,1°C, 4,3"
	TAK
	
	

	1.7.
	dotykowy, kolorowy wyświetlacz graficzny
	TAK
	
	

	1.8.
	kominek wentylacyjny sterowany programowo
	TAK
	
	

	1.9.
	sześciosegmentowy profil czasowo-temperaturowy
	TAK
	
	

	1.20.
	2 półki druciane INOX
	TAK
	
	

	1.21.
	dopuszczalne całkowite obciążenieurządzenia 40 kg
	TAK
	
	

	1.22.
	otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika f=30 mm
	TAK
	
	

	1.23.
	pamięć wyników pomiarowych
	TAK
	
	

	1.24.
	sygnalizacja otwartych drzwi
	TAK
	
	

	1.25.
	zamknięcie na klucz
	TAK
	
	

	2.
	Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie
	
	
	

	2.1.
	Producent
	TAK,

Podać
	
	

	2.2.
	Model/nazwa produktu *
	TAK,

Podać
	
	

	XIV. 
	Minicieplarka Labolatoryjna  - 1 sztuka
	
	
	

	1.
	Parametry ogólne
	
	
	

	1.1.
	Cyfrowa regulacja temperatury z wyświetlaczem LED
	TAK
	
	

	1.2.
	Zakres temperatur do 50 °C
	TAK / NIE
	TAK-5 pkt

NIE - 0 pkt
	

	1.3.
	Automatyczne zatrzymywanie po określonym czasie
	TAK
	
	

	1.4.
	Wyświetlacz LED i okno wizyjne
	TAK
	
	

	1.5.
	Wymiary wewnętrzne: 230 x 160 x 200 mm (szer. x wys. x gł.)
	TAK
	
	

	1.6.
	Wymiary zewnętrzne: 330 x 300 x 300 mm (szer. x wys. x gł.)
	TAK
	
	

	2.
	Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie
	
	
	

	2.1.
	Producent
	TAK,

Podać
	
	

	2.2.
	Model/nazwa produktu *
	TAK,

Podać
	
	

	2.3.
	Nazwa Katalogowa *
	TAK,

Podać
	
	

	XV. 
	Zgrzewarka medyczna  - 1 sztuka
	
	
	

	1.
	Parametry ogólne
	
	
	

	1.1.
	Elektronicznie sterowany element grzejny
	TAK
	
	

	1.2.
	Stolik z miarką
	TAK
	
	

	1.3.
	Nóż z obustronnym ostrzem
	TAK
	
	

	1.4.
	Automatyczna regulacja temperatury
	TAK
	
	

	1.5.
	Maksymalna długość zgrzewu: 300 mm
	TAK
	
	

	1.6.
	Szerokość zgrzewu: 12 mm


	TAK
	
	

	1.7.
	Waga urządzenia max: 8,8 kg


	TAK
	
	

	1.8.
	Wymiary: 517x283x205mm
	TAK
	
	

	2.
	Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie
	
	
	

	2.1.
	Producent
	TAK,

Podać
	
	

	2.2.
	Model/nazwa produktu *
	TAK,

Podać
	
	

	2.3.
	Nazwa Katalogowa *
	TAK,

Podać
	
	

	XVI. 
	Autoklaw   - 1 sztuka
	
	
	

	1.
	Parametry ogólne
	
	
	

	1.1.
	Ciśnienie 1,4 bara
	TAK
	
	

	1.2.
	moc 1500W
	TAK
	
	

	1.3.
	Pojemność komory 9 L
	TAK
	
	

	1.4.
	Temperatura sterylizacji 126°C
	TAK
	
	

	1.5.
	Minimalny czas sterylizacji 11 min
	TAK
	
	

	1.6.
	Długość cyklu 22 min
	TAK
	
	

	2.
	Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie
	
	
	

	2.1.
	Producent
	TAK,

Podać
	
	

	2.2.
	Model/nazwa produktu *
	TAK,

Podać
	
	

	2.3.
	Nazwa Katalogowa *
	TAK,

Podać
	
	

	2.4.
	Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP oferowanego sprzętu zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz. 974)

- deklaracji zgodności, 

- certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną (jeśli dotyczy), 

- kopii powiadomienia lub zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,  
	TAK,

dostarczyć podczas odbioru
	
	

	XVII. 
	Komora PCR - 2 sztuki
	
	
	

	1.
	Parametry ogólne
	
	
	

	1.1.
	Materiał ścian: tylna - stal nierdzewna, boczne i frontowa - szkło 
	TAK
	
	

	1.2.
	Powierzchnia roboczastal nierdzewna
	TAK
	
	

	1.3.
	Wbudowana lampa UV
	TAK
	
	

	1.4.
	Cyfrowy timer ustawiania bezpośredniej ekspozycji UV 1 min – 24 godz. (krok co 1 min.) / praca ciągła
	TAK
	
	

	1.5.
	Lampa światła białego 15 W (TLD)
	TAK
	
	

	1.6.
	Recyrkulator UV 25 W (skuteczność >99% / godz.)
	TAK
	
	

	1.7.
	Wymiary powierzchni roboczej: 645 x 490 mm
	
	
	

	1.8
	Automatyczne wyłączenie otwartej lampy UV, kiedy okno jest otwarte
	
	
	

	1.9.
	Wbudowane gniazdo max. 1000 W
	
	
	

	1.10.
	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.): 700 x 580 x 555 mm


	TAK
	
	

	2.
	Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie
	
	
	

	2.1.
	Producent
	TAK,

Podać
	
	

	2.2.
	Model/nazwa produktu *
	TAK,

Podać
	
	

	2.3.
	Nazwa Katalogowa *
	TAK,

Podać
	
	

	XVIII
	Warunki instalacji, serwisu i gwarancji
	
	
	

	1.
	Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 r.
	TAK
	
	

	2.
	Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) wykonywane w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta (częstotliwość, zakres czynności) – zgodnie z wymogami producenta, testy bezpieczeństwa
	TAK,

dostarczyć podczas odbioru oświadczenie o wymaganych przez producentach przeglądach technicznych i częstotliwości ich wykonywania
	
	

	3.
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej
	TAK,

dostarczyć podczas odbioru
	
	

	4.
	Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, faks
	TAK,

dostarczyć podczas odbioru
	
	

	5.
	Dostarczenie oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy serwisu posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy lub potwierdzenie przez producenta odbycia wymaganych szkoleń serwisowych wystawionych na Wykonawcę.
	TAK,

dostarczyć podczas odbioru
	
	


„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;

Niniejszym oświadczam, iż oferowany sprzęt posiada parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 


................................................................

        /podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do         

       reprezentowania Wykonawcy/
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