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Dotyczy: Postqpowania przetargowego Dostawa sprzqtu medycznego (szyna rehabilitarylna,
pompy infuzyjne, materac ogrzewaiecy pacienta, Iaser na statywie, aparat KTG, aparat do
magnetoterapii, insuflator, holter ci6nieniowy, holter do pomiaru KTG, pojemniki sterylizacyjne,
w6zek do transportu zwloh autoklaw)

Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnei w Suchei Beskidzkiei odpowiada na poniZsze
pytanie:

Pytanie nr 1 ad 1 - parametry techniczne
Uprzeimie prosimy o wyja5nienie, czy Zamaviaj4cy dopu6ci, aby szyna rehabilitacyjna CPM
posiadala niezaleine sterowanie wszystkimi parametrami z funkcjonalnego pilota z intuicyjn4
obslug4 przyciskami z wy5wietlaczem LCD-TFT 320x240 pikseli z regulacj4 kontrastu?
Odp.: Zamawlaiqry dopuszcza, nie vrymaga,

Pytanie nr 2 ad 9 - parametry techniczne
Uprzejmie prosimy o wyla6nienie, czy Zamawiaj4cy d,opu6ci wymiary u rzqdzenia 23x36x97 cm?
R62nice w wymiarach tego formatu zdajq siq nie miei znaczenia klinicznego.
Odp.: Tak, Zamawiaiqcy dopuszcza,

Pytanie nr 3 ad3,4,6,11, 12 - parametry techniczne
Uprzejmie prosimy o wyia5nienie, czy okre6lone pnez Zamav,najEcego zakresy w punktach 3, 4,
6, Ll i 72 sq zakresami minimalnymi? Zapisy punkt6w w obecnym ksztatcie uniemo2liwiajE
zaoferowanie szerszych anatomicznych zakres6w (6,7L i 72), czy teZ wiqkszej iloSci program6w
i poziom6w prqdko5ci (3, 4J.
Odp.: Zakres w punktach 3,4,6,11,i 12 s4 zakresami minimalnyml, Zamawiai4cy dopuszcza
zaoferowanie szerszych zakres6w

Pytanle nr 4
Czy ze wzglgdu na fak! it szyna rehabilitacyjna CPM jest urz4dzeniem elektrycznym maj4cym
bezpo6redni kontakt z koriczyn4 pacjenta, ma posiadad klasq ochronnoici ll - zabezpieczajqcq
przed poraZeniem elektrycznym bezpoSrednim i poSrednim?
Odp.: Tak

Pytanie nr 5
Uprzejmie prosimy o wyja6nienie, czy szyna rehabilitacyjna CPM, w celu optymalizacji i
zwiqkzenia efektywnoSci procesu rehabilitacji, ma byd wyposaZona w dedykowany
zsynchronizowany 2 kanalowy elektrostymulator EMS lub zl4cze do takiego elektrostymulatora?
Samo zlqcze nie generuje dodatkowych koszt6w, a umo2liwia rozbudowg o tq funkcjonalno3d w
przyszloSci.
Odp.: Zamawiaiqcy dopuszcza, nie wymaga. 
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